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Dear Customer,

Thank you for purchasing a VARIAN vacuum product. At VARIAN Vacuum
Technologies we make every effort to ensure that you will be satisfied with the product and/or
service you have purchased.

As part of our Continuous Improvement effort, we ask that you report to us any
problem you may have had with the purchase or operation of our product. On the back side
you find a Corrective Action Request form that you may fill out in the first part and return
to us.

This form is intended to supplement normal lines of communications and to resolve
problems that existing systems are not addressing in an adequate or timely manner.

Upon receipt of your Corrective Action Request we will determine the Root Cause of
the problem and take the necessary actions to eliminate it. You will be contacted by one of our
employees who will review the problem with you and update you, with the second part of the
same form, on our actions.

Your business is very important to us. Please, take the time and let us know how we
can improve.

e L T

2
Sergio PIRAS

Vice President and General Manager
VARIAN Vacuum Technologies

Note: Fax or mail the Customer Request for Action (see backside page) to VARIAN Vacuwmn Technologies (Torino) - Quality
Assurance o1 to your nenrest VARIAN representative for onward transmission o the same addvess.




CUSTOMER REQUEST FOR CORRECTIVE / PREVENTIVE / IMPROVEMENT ACTION

TO : VARIAN VACUUM TECHNOLOGIES TORINO - QUALITY ASSURANCE

FAX N° : XXXX - 011 - 9979350
ADDRESS: VARIAN S.p.A. - Via F.lli Varian, 54 - 10040 Leini (Torino) - Italy

E-MAIL : marco.marzio@varianinc.com
NAME COMPANY FUNCTION
ADDRESS :
TEL. N° : FAX N° :
E-MAIL :

PROBLEM / SUGGESTION :

REFERENCE INFORMATION {model n®, serial n®, ordering information, time to failure

after installation, etc.) :

DATE

CORRECTIVE ACTION PLAN / ACTUATION LOG N°

(by VARIAN VTT)

XXXX = Code for dialing Italy from your country { es. 01139 from USA; 00139 from Japan, etc.)
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INFORMAZIONI GENERALI

Questa apparecchiatura & destinata ad uso professionale. L'utilizzato-
re deve leggere attentamente il presente manuale di istruzioni ed ogni
altra informazione addizionale fomita dalla Varian prima dell'utilizzo
dellapparecchiatura. La Varian si ritiene sollevata da eventuali re-
sponsabilita dovute allinosservanza totale o parziale delle istruzioni,
ad uso improprio da parte di personale non addestrato, ad interventi
non autorizzati o ad uso contrario alle normative nazionali specifiche.
Il controller TV70 Navigator € un controller adatto ad essere utilizzato
con le pompe Turbo-V70/D/LP. Ha dei connettori ausiliari tramite i
quali & possibile alimentare un ventilatore aggiuntivo, comandare la
valvola di vent, pilotarlo da remoto tramite un computer host collegato
con linea seriale (RS232 o RS485). Nei paragrafi seguenti sono ri-
portate tutte le informazioni necessarie a garantire la sicurezza del-
l'operatore durante ['utilizzo dell'apparecchiatura.  Informazioni
dettagliate sono fornite nellappendice “Technical information”.
Questo manuale utilizza le seguenti convenzioni:

A PERICOLO!

| messaggi di pericolo attirano I'attenzione dell'operatore su
una procedura o una pratica specifica che, se non eseguita in
modo corretto, potrebbe provocare gravi lesioni personali.

I=" ATTENZIONE!

| messaggi di attenzione sono visualizzati prima di procedure che,
se non osservate, potrebbero causare danni all'apparec-chiatura.

ISTRUZIONI PER L’USO

uso

In questo paragrafo sono riportate le principali procedure operative.
Prima di usare il controller effettuare tutti i collegamenti elettrici.

Accensione ed Uso del TV70 Navigator

Per accendere il TV70 Navigator & sufficiente fornire la tensio-
ne di alimentazione. Il controller riconosce automaticamente la
presenza dei segnali di interlock e di avvio ed avvia la pompa.

Alla prima accensione della pompa & bene adottare la moda-
lita “Soft Start” attivandola sul controller, per gli avvii successi-
vi della pompa si consiglia di disabilitare la modalita “Soft
Start”. Per la procedura di attivazione della modalita “Soft
Start” far riferimento al paragrafo “Signal Description” nel
capitolo “Technical Information”. Il LED verde posto sul pan-
nello del TV70 Navigator indica, con la frequenza del suo lam-
pegglo le condizioni operative del sistema:

acceso fisso: la pompa & in rotazione normale;

— lampeggiante lentamente (periodo di circa 400 ms): il si-
stema ¢ in stato di rampa, o di Stop, o di “Waiting for
interlock”;

— lampeggiante velocemente (periodo di circa 200 ms): con-
dizione di errore.

Arresto del TV70 Navigator

Per arrestare il TV70 Navigator & sufficiente togliere la tensio-
ne di alimentazione.

NOTA
Le note contengono informazioni importanti estrapolate dal testo.

IMMAGAZZINAMENTO

Durante il trasporto e I'immagazzinamento del TV70 Navigator
Navigator non devono essere superate le seguenti condizioni
ambientali:

— temperatura: da -20 °C a +70 °C

— umidita relativa: 0 - 95% (non condensante)

PREPARAZIONE PER L'INSTALLAZIONE

I TV70 Navigator viene fomito in un imballo protettivo speciale; se si
presentano segni di danni, che potrebbero essersi verificati durante il
trasporto, contattare I'ufficio vendite locale. Non disperdere limballo
nell'ambiente. Il materiale & completamente riciclabile e risponde alla
direttiva CEE 85/399 per la tutela dell'ambiente.

INSTALLAZIONE

Non installare e/o utilizzare il controller in ambienti esposti ad
agenti atmosferici (pioggia, gelo, neve), polveri, gas aggressi-
vi, in ambienti esplosivi 0 con elevato rischio di incendio.
Durante il funzionamento & necessario che siano rispettate le
seguenti condizioni ambientali:

— temperatura: da + 0 °C a +40 °C

— umidita relativa: 0 - 95% (non condensante).

A PERICOLO!

Il controller deve essere alimentato mediante un cavo di alimenta-
zione a tre fili (vedere tabella delle parti ordinabili) con una spina di
tipo approvato a livello intemnazionale ai fini della sicurezza
dellutente. Utilizzare sempre questo cavo di alimentazione ed in-
serire la spina in una presa con un adeguato collegamento di terra
onde evitare scariche elettriche e per rispettare le specifiche CE.
Allinterno del controller si sviluppano alte tensioni che possono
recare gravi danni o la morte. Prima di eseguire qualsiasi opera-
zione di installazione o manutenzione del controller scollegarlo
dalla presa di alimentazione.

Arresto di Emergenza

Per arrestare in condizioni di emergenza il TV70 Navigator
occorre staccare il cavo di alimentazione.

MANUTENZIONE

Il TV70 Navigator non richiede alcuna manutenzione. Qualsiasi
intervento deve essere eseguito da personale autorizzato. Prima
di effettuare qualsiasi intervento sul sistema scollegarlo
dall’alimentazione.

NOTA
Prima di rispedire al costruttore un sistema per riparazioni o advan-
ced exchange service, é indispensabile compilare e far pervenire al
locale ufficio vendite la scheda "Sicurezza e Salute" allegata al pre-
sente manuale di istruzioni. Copia della stessa deve essere inserita
nellimballo del sistema prima della spedizione.

=" ATTENZIONE!

I TV70 Navigator appartiene alla seconda categoria di instal-
lazione (o sovratensione) prevista dalla normativa EN 61010-
1. Connettere quindi il dispositivo ad una linea di alimentazio-
ne che soddisfi tale categoria. Il TV70 Navigator ha dei con-
nettori per gli ingressi/uscite e per la comunicazione seriale
che devono essere connessi ai circuiti esterni in modo che
nessuna parte sotto tensione sia accessibile. Assicurarsi che
lisolamento del dispositivo connesso al TV70 Navigator abbia
un isolamento adeguato anche in condizione di guasto singolo
come previsto dalla normativa EN 61010-1.

Per l'installazione degli accessori opzionali, vedere "Technical
Information". Per linstallazione degli accessori opzionali,
vedere "Technical Information".

Qualora un sistema dovesse essere rottamato, procedere alla sua
eliminazione nel rispetto delle normative nazionali specifiche.

SMALTIMENTO

Significato del logo "WEEE" presente sulle etichette. ||
simbolo qui sotto riportato & applicato in ottemperanza alla
direttiva CE denominata "WEEE". Questo simbolo (valido
solo per i paesi della Comunita Europea) indica che il pro-
dotto sul quale & applicato, NON deve essere smaltito insieme
ai comuni rifiuti domestici o industriali, ma deve essere avviato
ad un sistema di raccolta differenziata. Si invita pertanto
I'utente finale a contattare il fornitore del dispositivo, sia esso
la casa madre o un rivenditore, per avviare il processo di rac-
colta e smaltimento, dopo opportuna verifica dei termini e
condizioni contrattuali di vendita.
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Diese Vorrichtung ist fur eine professionelle Anwendung bestimmt.
Der Benutzer muss, vor Anwendung, vorliegendes Handbuch und
alle weitere von Varian gelieferte Angaben, aufmerksam
durchlesen. Varian ist fir etwaige auf teilweise oder gesamte
NichtberUlcksichtigung der Gebrauchs-anweisungen beruhende
Verantwortungen, fir eine nicht geeignete Anwendung durch nicht
ausgebildetes Personal, fiir nicht autorisierte Eingriffe oder flr
Anwendung unter Nichtbeachtung der nationalen Bestimmungen,
nicht verantwortlich. Der Kontroller TV70 Navigator ist fur eine
Anwendung mit Pumpen des Typs Turbo-V70/D/LP, geeignet. Er
besitzt Hilfsverbinder, durch die ein zuséatzlicher Ventilator gespeist
und das Liftungsventil betrieben werden kdénnen, eine
Fernsteuerung ist durch einen, mit einer seriellen Linie
verbundenen Host-Rechner, mdglich (RS232 oder RS485). In den
folgenden Absatzen sind alle notwendigen Informationen Uber die
Sicherheit des Bedienungspersonals, wéahrend des Betriebs,
angegeben. Ausfihrliche Angaben sind im Anhang "Technical
Information”, enthalten.

Dieses Handbuch benutzt folgende konventionelle Angaben.

A GEFAHR!

Die Gefahrhinweise, deuten auf ein Verfahren oder ein
besonderes Verhalten hin, das bei Nichtbeachtung der
Vorsichtsmassnahmen, schwere personliche  Schéaden
verursachen kénnte.

=" acHTUNG!

Die Achtungshinweise erscheinen vor Verfahren, die bei
Nichtbeachten, Gerateschaden verursachen kénnten.

ANMERKUNG
Die Hinweise enthalten wichtige Informationen aus dem Text.

LAGERUNG

Wahrend des Transportes und der Lagerung des TV70
Navigators, dirfen folgende Umgebungsbedingungen nicht
Uberschritten werden:

— Temperatur: von -20 °C bis +70 °C

— relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95% (ohne Kondensbildung)

VORBEREITUNG FUR DIE INSTALLATION

Der TV70 Navigator wird in einer speziellen Schutzverpackung
geliefert; sollten wahrend des Transports Schaden aufgetreten
sein, verstandigen Sie bitte die lokale Verkaufsabteilung. Die
Verpackung ordnungsgemaB entsorgen Das Material ist
vollstandig recyclebar

INSTALLATION

Den Kontroller nicht in Rdumen die Regen, Frost, Schnee,
Staub oder aggressivem Gas ausgesetzt sind oder in Raumen
mit Explosions- oder hoher Brandgefahr, verwenden.

Wahrend der Betatigung missen folgende Umgebungs-
bedingungen berticksichtigt werden:

— Temperatur: von 0 °C bis +40 °C

— Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95% (ohne Kondensbildung)

GEBRAUCHSANLEITUNG

ANWENDUNG

In diesem Absatz werden die wichtigsten Funktionsverfahren
angegeben. Vor Anwendung des Kontrollers, alle elektrische
Anschlisse verbinden.

Anschalten und Betrieb des TV70 Navigator

Die elektrische Versorgung schaltet den TV70 Navigator
automatisch an. Der Kontroller erkennt automatisch die
Interlock- und Anschaltsignale und schaltet die Pumpe an.
Beim ersten Start der Pumpe, wird empfohlen den Modus
"Soft Start" auf dem Kontroller einzustellen, bei den darauf
folgenden Starten der Pumpe, muss der Modus "Soft Start"
auBer Betrieb sein. Um den Modus "Soft Start" einzustellen,
bitte den Absatz "Signal Description”, im Kapitel "Technical
Information", nachschlagen. Die grine lichtemittierende Diode
auf der Schalttafel des TV70 Navigators, gibt mit ihrer
Leuchtfrequenz den System-Funktionszustand an:

— eingeschaltet, nicht intermittierend, die Pumpe hat eine
normale Drehung;

— langsames Aufleuchten (ca. 400 ms), das System befindet
sich im Ausgangs- oder Stop-Stadium oder im Stadium
"Waiting for interlock";

— schnelles Aufleuchten (ca. 200 ms), gibt einen Fehler an.

Abschalten des TV70 Navigator

Um den TV70 Navigator abzuschalten, genugt es die
elektrische Versorgung abzuschalten.

Aﬂiﬂm

Der Turbo-V Controller muss mit einem dreiadrigen Netzkabel und
dem (interational zugelassenen) Stecker angeschlossen werden.
Es sollte immer dieses Netzkabel benutzt werden, das an eine
korrekt geerdete Steckdose anzuschlieBen ist, um den CE
Richtlinien zu entsprechen und Stromschldge zu vermeiden. Im
Inneren des Controllers entstehen hohe Spannungen, die schwere
Verletzungen verursachen und lebensgeféhrlich sein kénnen. Vor
jedem Montage- bzw. Wartungseingriff muss deshalb der
Netzstecker gezogen werden.

Notabschaltung

Um den TV70 Navigator im Notfall abzuschalten, die
elektrische Verbindung unterbrechen.

WARTUNG

Fir den TV70 Navigator ist keine Wartung erforderlich. Jeder
Eingriff unterliegt autorisiertem Personal. Vor jedem Eingriff, die
elektrische Versorgung unterbrechen.

ANMERKUNG

Bevor Sie dem Hersteller oder dem Advanced Exchange
Serviceein System zur Reparatur zurlicksenden, muss die Karte
"Sicherheit und Gesundheit’, die diesem Handbuch beiliegt,
ausgefiillt und dem lokalen Verkaufsbliro zugesandt werden. Eine
Kopie davon muss der Systemverpackung beigefiigt werden.

Im Falle einer Verschrottung des Systems, muss diese nach
den nationalen Vorschriften erfolgen.

=" acHTuNnG!

TV70 Navigator wird in die zweite Installationskategorie
(Uberspannung) der Norm EN 61010-1, eingestuft. Die Vorrichtung
muss an eine Netzlinie angeschlossen werden, die dieser Kategorie
entspricht. TV70 Navigator verflgt auBer den, fir die serielle
Kommunikation vorgesehenen Konnektoren, auch Ausgangs- und
Eingangskonnektore, die mit den auBeren Schaltungen verbunden
werden missen, sodass kein Teil unter Spannung zuganglich sein
kann. Sicherstellen, dass die Isolierung der mit dem TV70 Navigator
verbundenen Vorrichtung, auch im Einzelschadenfall, so wie von
Norm EN 61010-1 vorgesehen, eine angebrachte Isolierung besitzt.

Fur die Installation der Options-Nebeneinrichtungen, beachten
Sie bitte den Abschnitt "Technical Information".

ENTSORGUNG

Bedeutung des "WEEE" Logos auf den Etiketten.

Das folgende Symbol ist in Ubereinstimmung mit der EU-
Richtlinie WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
angebracht. Dieses Symbol (nur in den EU-Léndern giiltig)
zeigt an, dass das betreffende Produkt nicht zusammen mit
Haushaltsmill entsorgt werden darf sondern einem speziellen
Sammelsystem zugefiihrt werden muss. Der Endabnehmer
sollte daher den Lieferanten des Gerdts - d.h. die
Muttergesellschaft oder den Wiederverkdufer - kontaktieren,
um den Entsorgungsprozess zu starten, nachdem er die
Verkaufsbedingungen gepriift hat.
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INDICATIONS GENERALES

Cet appareillage a été congu en vue d'une utilisation professionnelle.
Avant toute utilisation de I'appareil, il est conseillé a l'utilisateur de lire
attentivement cette notice d'instructions ainsi que toute autre indica-
tion supplémentaire foumnie par Varian qui décline par conséquent
toute responsabilité en cas de non respect total ou partiel des instruc-
tions données, d'utilisation impropre par un personnel non formé,
d'opérations non autorisées ou d'emploi contraire aux réglementa-
tions nationales spécifiques. Le TV70 Navigator est un contréleur
approprié pour étre utiisé avec les pompes Turbo-V70/D/LP. Le
TV70 Navigator est en outre doté de connecteurs auxiliaires permet-
tant dalimenter un ventilateur supplémentaire, de commander la
soupape de ventilation, de le piloter a distance a l'aide d'un ordinateur
host connecté par ligne sérielle. Les paragraphes suivants fournis-
sent toutes les indications nécessaires a garantir la sécurité de l'opé-
rateur pendant ['utilisation de 'appareillage. Des renseignements plus
détaillés se trouvent dans I'appendice "Technical Information”.

Cette notice utilise les signes conventionnels suivants:

Am

Les messages de danger attirent I'attention de I'opérateur sur
une procédure ou une manoeuvre spéciale qui, effectuée de
fagon impropre, risque de provoquer de graves Iésions

=" atTENTION!

Les messages d'attention apparaissent avant certaines procé-
dures dont le non respect pourrait endommager sérieusement
l'appareillage.

NOTE

Les notes contiennent des renseignements importants, extra-
polés du texte.

STOCKAGE

Pendant le transport et le stockage du TV70 Navigator, veiller
au respect des conditions environnementales suivantes:

- température: de - 20°C - a + 70°C

- humidité relative: 0 - 95 % (non condensante)

PREPARATION POUR L'INSTALLATION

Le TV70 Navigator est livré dans un emballage de protection spé-
cial; en cas dendommagement de I'emballage pouvant s'étre pro-
duit pendant le transport, contacter le bureau de vente local. Ne
pas abandonner 'emballage dans la nature. Le matériel est entie-
rement recyclable et conforme a la directive CEE 85/399 en ma-
tiere de protection de I'environnement.

INSTALLATION

Ne pas installer et/ou utiliser le systéme dans des milieux ex-
posés aux agents atmosphériques (pluie, froid, neige), polveri,
gaz agressifs, dans des milieux explosifs ou avec risque élevé
d’incendie. Pendant le fonctionnement, il est nécessaire de
respecter les conditions environnementales suivantes:

- température: de +5°C° a +40°C

- humidité relative: 0 - 95% (non condensante)

MODE D’EMPLOI

UTILISATION

Ce paragraphe présente les principales procédures opération-
nelles. Avant d'utiliser le systéme, effectuer tous les branche-
ments électriques.

Mise en marche et utilisation du TV70 Navigator

Pour allumer le TV70 Navigator il suffit de fournir la tension d'ali-

mentation. Le contréleur reconnait automatiquement la présence

de signaux d'interlock et de démarrage et il actionne la pompe.

Durant la premiére mise en marche de la pompe il vaut mieux

adopter la modalité « Soft Start" en l'activant sur le contréleur ,

pour les mises en marche successives de la pompe, il est

conseillé de déshabiliter la modalité "Soft Start". Pour la procédure
d’activation de la modalité "Soft Start", se référer au paragraphe

« SIGNAL DESCRIPTION" dans le chapitre "Technical Informa-

tion"). La LED verte LD1 placée sur le panneau de la base du

TV70 Navigator indique, par sa fréquence de clignotement, les

conditions opérationnelles du systeme:

- allumée fixe: la pompe est en rotation normale;

- clignote lentement (période d'environ 400 ms): le systeme est
en état de rampe, ou de stop, ou d’attente interlock (waiting for
interlock).

- clignote rapidement (pédiode d'environ 200 ms): condition
d'erreur.

Arrét du TV70 Navigator
Pour arréter le TV70 Navigator, il suffit de retirer la tension
d'alimentation. Le contréleur arréte immédiatement la pompe.

Le contrbleur doit étre alimenté au moyen d’un cable d'alimentation
a trois fils (voir tableau des pieces que I'on peut commander) avec
une fiche du type approuvé au niveau international en vue de la
sécurité de lusager. Utiliser toujours ce cable d'alimentation et
introduire la fiche dans une prise pourvue d'un branchement au sol
approprié a la masse, afin d'éviter toute décharge électrique et de
respecter les spécifications CE. A lintérieur du contréleur se
développent de hautes tensions qui peuvent causer de graves
dommages, voire la mort. Avant d'effectuer toute opération
d'installation ou d'entretien du contréleur, le débrancher de la prise
d'alimentation.

Arrét d'urgence

Pour arréter le TV70 Navigator en conditions d'urgence, il faut
débrancher le cordon d'alimentation.

ENTRETIEN

Le TV70 Navigator n'exige aucun entretien particulier. Toute
intervention doit étre effectuée par un personnel agréé.

NOTE
Avant de renvoyer une pompe au constructeur pour réparation
u "advanced exchange service", remplir et faire parvenir au
bureau Varian de votre région la fiche "Sécurité et Santé"
jointe au présent manuel d'instructions. Une copie de cette
fiche devra étre mise dans l'emballage de la pompe avant
l'expédition.

=" aTTENTION!

Le TV70 Navigator appartient a la deuxiéme catégorie d'ins-
tallations (ou surtension) prévue par la norme EN 61010-1. De
ce fait, brancher le dispositif a une ligne d'alimentation com-
patible avec cette catégorie. Le TV70 Navigator dispose de
connecteurs pour les entrées/sorties et pour la communication
en série qui doivent étre branchés aux circuits extérieurs de
fagon qu'aucune partie sous tension ne soit accessible.
S'assurer que lisolation du dispositif branché au TV70
Navigator a une isolation approprié¢e méme en condition de
panne individuelle selon les termes de la norme EN 61010-1.

Pour linstallation des accessoires en option, se reporter a
"Technical Information”.

En cas de mise au rebut de la pompe, procéder a son élimi-
nation conformément aux réglementations nationales concer-
nant la gestion des déchets.

MISE AU REBUT

Signification du logo "WEEE" figurant sur les étiquettes.
Le symbole ci-dessous est appliqué conformément a la direc-
tive CE nommée "WEEE". Ce symbole (uniquement valide
pour les pays de la Communauté européenne) indique que
le produit sur lequel il est appliqué NE doit PAS étre mis au
rebut avec les ordures ménageéres ou les déchets industriels
ordinaires, mais passer par un systéme de collecte sélective.
Aprés avoir vérifié les termes et conditions du contrat de
vente, l'utilisateur final est donc prié de contacter le fournis-
seur du dispositif, maison mere ou revendeur, pour mettre en
ceuvre le processus de collecte et mise au rebut.

\Jg
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INFORMACIONES GENERALES

El presente equipo esté destinado a uso profesional. Antes de utilizar
este sistema se aconseja al usuario que lea atentamente el manual
de instrucciones asi como cualquier otro tipo de informacion adicional
que Varian facilite. Varian se retiene lbre de eventuales
responsabilidades debido a la inobservancia total o parcial de las
instrucciones, a la utilizacién incorrecta por parte de personal no
adiestrado, a intervenciones no autorizadas o a un uso contrario con
las normas nacionales especificas. El controler TV70 Navigator es
un controler apto para ser utilizado con las bombas Turbo-V70/D/LP.
Esta dotado de conectores adicionales mediante los que es posible
alimentar un ventilador auxiliar, dirigir la vélvula de vent y pilotarlo
desde control remoto mediante un ordenador host conectado con
una linea serial (RS232 6 RS485). En los siguientes parrafos se han
incluido todas las informaciones necesarias para garantizar la
seguridad del operador durante la utilizacién del equipo. Para mas
informacion consultar el apéndice “Technical information”.

Este manual utiliza las siguientes convenciones:

A {PELIGRO!

Los mensajes de peligro sefalan al operador que un determinado
procedimiento o una operacion especifica puede ocasionar graves
lesiones personales sino se realizan de forma correcta.

INSTRUCCIONES DE USO

uso

En este parrafo se han incluido los principales procedimientos
operativos. Antes de utilizar el controler , efectuar todos las
conexiones eléctricas.

Encendido y Utilizacion del TV70 Navigator
Para encender el TV70 Navigator es suficiente suministrar la
tension de alimentacion. El controler reconoce automatica-mente
la presencia de las sefales de interlock y de puesta en marcha y
activa la bomba. Durante el primer encendido de la bomba es
conveniente adoptar la modalidad “Soft Start” activandola en el
controler; para los siguientes encendidos se aconseja inhabilitar la
modalidad “Soft Start”. Para el procedimiento de activacion de la
modalidad “Soft Start” consultar el punto “Signal Description” del
capitulo “Technical Information”. El LED verde ubicado en el panel
del TV70 Navigator indica, con la frecuencia de su centelleo, las
condiciones operativas del sistema:
— luz fija: la bomba esta en rotacién normal;
— centelleo lento (periodo de unos 400 ms): el sistema esta en
estado de rampa, o de Stop, o de “Waiting for interlock”;
— centelleo rapido (periodo de unos 200 ms): condicién de error.

Parada TV70 Navigator
Para parar el TV70 Navigator es suficiente quitar la tension de
alimentacion.

=" ;ATENCION!

Los mensajes de atencion, aparecen cuando se esta por realizar un
determinado procedimiento que, en caso de no ejecutarse
correctamente podria ser causa de dafios en el equipo.

NOTA

Las notas contienen informaciones importantes extrapoladas
del texto.

ALMACENAMIENTO

Durante el transporte y el almacenamiento del TV70 Navigator
no pueden ser superadas las siguientes condiciones
ambientales:

— temperatura: de -20 °C a +70 °C

— humedad relativa: 0 - 95% (no condensante)

PREPARACION PARA LA INSTALACION

El TV70 Navigator se suministra con un embalaje especial de
proteccion; si el embalaje muestra signos de deterioro que podrian
haberse verificado durante el transporte, serd necesario contactar
con el ente de ventas local. No dispersar el embalaje en el ambiente.
El material es completamente reciclable y responde a la directiva
CEE 85/399 sobre la tutela del ambiente.

INSTALACION

No instalar y/o utilizar el controler en ambientes expuestos a agentes
atmosféricos (lluvia, hielo, nieve), polvo, gases agresivos, o0 en
ambientes con riesgo elevado de explosion o de incendio. Durante el
funcionamiento del controler es necesario que sean respetadas las
siguientes condiciones ambientales:

— temperatura: de + 0 °C a +40 °C

— humedad relativa: 0 - 95% (no condensante).

A {PELIGRO!

El controler debe ser alimentado mediante un cable de tres
hilos (ver tabla de los componentes que pueden ser
ordenados) con una clavija del tipo aprobado a nivel
internacional con la finalidad de respetar las normas
correspondientes a la seguridad del usuario. Utilizar siempre
este cable de alimentacion e introducir la clavija en un
enchufe con una conexiéon de masa adecuada para evitar
descargas eléctricas. y respetar las especificaciones CE.
Dentro del controler se desarrollan altas tensiones que
pueden causar graves dafos o la muerte. Antes de efectuar
cualquier operacién de instalacion o mantenimiento del con-
troler desconectarlo del enchufe de alimentacion.

Parada de Emergencia
Para parar el TV70 Navigator en condiciones de emergencia
es necesario desconectar el cable de alimentacion.

MANTENIMIENTO

El TV70 Navigator no necesita ningun tipo de mantenimiento.
Cualquier tipo de intervencion sobre el sistema debera ser
realizado por personal autorizado. Antes de efectuar cualquier
intervencion sobre el sistema, es necesario desconectarlo de
la alimentacion.

NOTA
Antes de expedir al fabricante un sistema para su reparacion o
aadvanced exchange service, es indispensable rellenar y enviar a la
oficina de ventas la ficha "Seguridad y salud " que se adjunta al
presente manual de instrucciones. Una copia de dicha ficha debera
incluirse en el embalaje del sistema antes de la expedicion.

=" ;aTENCION!

El TV70 Navigator pertenece a la segunda categoria de instalacion
(o sobretension) prevista por la normativa EN 61010-1. Conectar, por
lo tanto, el dispositivo a una linea de alimentacién que cumpla con
los requisitos de dicha categoria. El TV70 Navigator esta dotado de
conectores para entradas/salidas y para la comunicacién que deben
ser conectados a los circuitos externos de forma que ninguna parte
bajo tension sea accesible. Comprobar que el aislamiento del
dispositivo conectado al TV70 Navigator sea el adecuado incluso
ante condiciones de averia individual tal como previsto en la
nomativa EN 61010-1.

Para la instalaciéon de los accesorios opcionales, véase
"Technical Information".

En caso de que un sistema debiera ser desguazado, proceder a
su eliminacién respetando las normas nacionales especificas.

ELIMINACION

Significado del logotipo "WEEE" presente en las etiquetas.
El simbolo que se indica a continuacién, es aplicado en
observancia de la directiva CE denominada "WEEE". Este
simbolo (valido sdlo para los paises miembros de la
Comunidad Europea) indica que el producto sobre el cual ha
sido aplicado, NO debe ser eliminado junto con los residuos
comunes sean éstos domésticos o industriales, y que, por el
contrario, deberd ser sometido a un procedimiento de
recogida diferenciada. Por lo tanto, se invita al usuario final, a
ponerse en contacto con el proveedor del dispositivo, tanto si
éste es la casa fabricante o un distribuidor, para poder
proveer a la recogida y eliminacion del producto, después de
haber efectuado una verificacion de los términos vy
condiciones contractuales de venta.

87-900-956-01 (F)



INFORMACOES GERAIS

Este equipamento é destinado a uso profissional. O usuario deve
ler atentamente este manual de instrugbes e todas as outras in-
formagdes adicionais fornecidas pela Varian antes de utilizar o
equipamento. A Varian se considera livre de eventuais responsa-
bilidades devidas a total ou parcial inobservancia das instrugées,
utilizacdo ndo apropriada por pessoal nao treinado, intervencdes
ndo autorizadas ou uso contrério &s normativas nacionais
especificas. O controller TV70 Navigator € um controller apropria-
do para ser utilizado com as bombas Turbo-V70/D/LP. Tem co-
netores auxiliares através dos quais € possivel alimentar um
ventilador suplementar, comandar a valvula de vent, dirigi-lo por
remoto mediante um computador host ligado com a linha serial
(RS232 ou RS485). Nos paragrafos seguintes sdo fornecidas to-
das as informacdes necessarias para garantir a seguranca do
operador durante a utilizagdo do equipamento. Sao fornecidas
informacgoes detalhadas na Apéndice “Technical information”.

Este manual utiliza as convengdes seguintes:

Alﬁﬂm

As mensagens de perigo chamam a atencé@o do operador so-
bre um procedimento ou um processo especifico que, se nao
executado em modo correto, poderia provocar graves lesdes
pessoais.

INSTRUCOES PARA O USO

uso

Neste paragrafo sao indicados os principais procedimentos opera-
cionais. Antes de usar o controller efetuar todas as ligagdes elétricas.

Ligacao e Uso do TV70 Navigator

Para ligar o TV70 Navigator é suficiente fornecer a tenséo de ali-

mentac&o. O controller reconhece automaticamente a presenca

dos sinais de interlock e de funcionamento e liga a bomba. Na
primeira ligacdo da bomba é bom escolher a modalidade “Soft

Start” ativando-a sobre o controller, para os funcionamentos su-

cessivos da bomba é aconselhado deshabilitar a modalidade “Soft

Start”. Para o procedimento de ativagdo da modalidade “Soft Start”

usar como referéncia o paragrafo “Signal Description” no capitulo

“Technical Information”. O LED verde colocado sobre o painel do

TV70 Navigator mostra, com a frequéncia do seu lampejar, as

condlgoes operacionais do sistema:
acendimento fixo: a bomba esta em rotagdo normal;

— lampejante lentamente (periodo acerca de 400 ms): o si-
stema estd no estado de rampa, ou de Stop, ou de
“Waiting for interlock”;

— lampejante rapidamente (periodo acerca de 200 ms): con-
dicdo de erro.

Parada do TV70 Navigator
Para desligar o TV70 Navigator é suficiente tirar a tenséo de
alimentacao.

=" atencAo!

As mensagens de atencdo séo visualizadas antes de proce-
dimentos que, se nao observados, poderiam causar danifica-
¢bes no equipamento.

NOTA

As anotagcbes contem informagbes importantes extraidas do
texto.

O controller deve ser alimentado mediante um cabo de
alimentacédo de trés fios(ver tabela das partes ordenaveis)
com uma tomada de tipo aprovado a nivel internacional com a
finalidade de seguranca do usuario. Utilizar sempre este cabo
de alimentacgéo e inserir a tomada com uma adequada ligagao
de terra para evitar descargas eléctricas e para respeitar as
normativas CE. No interior do controller desenvolvem-se altas
tensdes que podem provocar graves danos ou a morte. Antes
de efectuar qualquer operacao de instalagdo ou manutencao
do controller, desligar a tomada de alimentac&o.

ARMAZENAGEM

Durante o transporte e armazenagem do TV70 Navigator ndo
podem ser ultrapassadas as condi¢cdes ambientais seguintes:
— temperatura: de -20 °C até +70 °C

— humidade relativa: 0 - 95% (n&o condensante)

PREPARACAO PARA A INSTALACAO

O TV70 Navigator é fornecido dentro de uma embalagem de pro-
tecé@o especial; no caso de presenca de sinais de danificagdes, que
poderiam ter acontecidas durante o transporte, contatar o servico de
vendas do lugar. Nao soltar a embalagem no ambiente. O material &
completamente reciclavel e conforme a diretiva CEE 85/399 para
salvaguarda do ambiente.

INSTALAGAO

Nao instalar e/ou utilizar o controller em ambientes expostos a
agentes atmosféricos (chuva, gelo, neve), po, gases agressi-
vos, em ambientes explosivos ou com elevado risco de incén-
dio. Durante o funcionamento é necessario respeitar as
condi¢cdes ambientais seguintes:

— temperatura: de + 0 °C até +40 °C

— humidade relativa: 0 - 95% (n&o condensante).

Parada de Emergéncia
Para desligar em condi¢cdes de emergéncia o TV70 Navigator
é necessario desconetar o cabo de alimentagao.

MANUTENCAO

O TV70 Navigator ndo necessita de manutencdo alguma.
Qualquer intervengao tem que ser realizada por pessoal autori-
zado. Antes de realizar qualquer intervencao no sistema desli-
ga-lo da alimentag&o.

NOTA
Antes de enviar ao fabricante um sistema para consertos ou ad-
vanced exchange service, € indispensavel preencher e entregar
ao servigo de vendas do lugar a ficha "Seguranca e Saude" fome-
cida junto a este manual de instrugbes. Copia da mesma tem que
ser incluida na embalagem do sistema antes da expedicdo.

=" atencAor

O TV70 Navigator pertence a segunda categoria de instalacdo (ou
sobretensao) prevista pela normativa EN 61010-1. Entao conetar o
dispositivo com uma linha de alimentacdo de acordo com esta cate-
goria. O TV70 Navigator tem conetores para as entradas/saidas e
para a comunicagao serial que devem ser ligados aos circuitos ex-
temnos para que nenhuma parte sob tensao seja acessivel. Controlar
que o isolamento do dispositivo ligado ao TV70 Navigator tenha um
isolamento adequato msmo em condi¢ao de uma uniica falha como
previsto pela normativa EN 61010-1.

Para a instalagdo das pecas acessérias opcionais, consultar
"Technical Information"”.

No caso em que um sistema tenha que ser destruido, efetuar a
sua eliminagao respeitando as normativas nacionais especificas.

ELIMINACAO

Significado do logétipo "WEEE" presente nos rétulos.
O simbolo abaixo indicado é aplicado de acordo com a
directiva CE denominada "WEEE". Este simbolo (valido
apenas para os paises da Comunidade Europeia) indica
que o produto no qual est4 aplicado NAO deve ser eliminado
juntamente com os residuos domésticos ou industriais
comuns, mas deve ser dirigido a um sistema de recolha
diferenciada. Portanto, convidamos o utilizador final a
contactar o fornecedor do dispositivo, seja este o fabricante
ou um revendedor, para encaminhar o processo de recolha e
eliminagcdo, apés a oportuna verificacdo dos termos e
condi¢cdes do contrato de venda.

5.7
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ALGEMENE INFORMATIE

Deze machine is bestemd voor professioneel gebruik. De gebruiker
dient de handleiding en verder alle door Varian verstrekte extra
informatie, nauwkeurig te lezen alvorens de machine in gebruik te
nemen. Varian kan niet aansprakelik gesteld worden voor het
(gedeeltelik) niet in acht nemen van de instructies, oneigenlijk
gebruik door niet opgeleid personeel, niet toegezegde interventies of
voor een gebruik dat niet voldoet aan de nationale specifieke normen.
De controller TV70 Navigator is een controller die met de pompen
Turbo-V70/D/LP te gebruiken is. Deze heeft verbindingsstukken
waarmee het mogelijk is om een toegevoegde ventilator van stroom
te voorzien, de vent-klep te besturen en de besturing van veraf te
regelen door middel van een computer die aan een seriéle lijn
(RS232 of RS485) is aangesloten. In de volgende paragrafen is alle
benodigde informatie beschreven om de veiligheid van de operator,
tijidens het gebruik van de machine, te garanderen. Gedetailleerde
informatie staat in de bijlage "Technical Information".

Deze handleiding gebruikt de volgende conventies:

A GEVAAR!

Waarschuwingen bij gevaar trekken de aandacht van de operator
tijdens een procedure of een specifieke handeling die zodra deze
niet op de juiste manier uitgevoerd wordt, kan leiden tot emstig
persoonlijk letsel.

GEBRUIKSAANWIJZING

Starten en Gebruik van de TV70 Navigator

Om de TV70 Navigator te starten is het voldoende de stroom
aan te doen. De controller herkent automatisch de interlock
signalen en die van het starten en start de pomp.

Bij de eerste start van de pomp is de "Soft Start" procedure

aan te bevelen die op de controller te activeren is, voor de

daarop volgende starthandelingen van de pomp is het aan te
raden de "Soft Start" procedure te uit te schakelen. Voor het
activeren van de "Soft Start" procedure zie paragraaf "Signal

Description” uit het hoofdstuk "Technical Information".

De groene knop op het paneel van de TV70 Navigator geeft,

door middel van de knipperlichtfrequentie, de operationele

condities van het systeem weer:

- altijd aan: de pomp draait normaal rond;

- langzaam knipperend (periode van ongeveer 400ms): het
systeem is in opstartende staat, of in Stop, of in "Waiting
for interlock";

- Snel knipperend (periode van ongeveer 200 ms): error
conditie.

Stoppen van de TV70 Navigator
Om de TV70 Navigator te stoppen is het voldoende om de
stroom uit te doen.

L= aATTENTIE

De waarschuwingen worden voor de procedures getoond die, als
deze niet in acht worden genomen, kunnen leiden tot beschadigingen
aan de machine.

OPMERKING
De aantekeningen bevatten belangrijke informatie uit de tekst.

HET OPSLAAN

Tijdens het transport en het opslaan van de TV70 Navigator mogen
de volgende natuurlijke omstandigheden niet overschreven worden:

- temperatuur: van -20°C tot +70°C

- relatieve vochtigheid: 0 - 95% (niet gecondenseerde)

VOORBEREIDING VAN DE INSTALLATIE

De TV70 Navigator wordt in speciale beschermende verpakking
geleverd; zijn er beschadigingen, die tijdens het trasport hebben
kunnen ontstaan, neem dan contact op met het plaatselijke
verkoopkantoor. Gooi de verpakking niet roekeloos weg. Het
materiaal is volledig geschikt voor recycling en voldoet aan de EG
85/399 norm ter bescherming van de natuur.

INSTALLATIE

Installeer en/of gebruik de controller niet in omgevingen die
blootstaan aan atmosferische invioeden (regen, vries, sneeuw), stof,
agressieve gassen en in ontplofbare omgevingen of in ruimtes met
verhoogde kans op brand. Tijdens het functioneren is het
noodzakelijk om de volgende natuurlijke omstandigheden in acht te
nemen:

- temperatuur: van + 0°C tot + 40°C

- gerelativeerde vochtigheid: 0 - 95% (niet gecondenseerde).

A GEVAAR!

De controller moet gevoed worden via een voedingskabel met drie
draden (zie tabel met bestelbare onderdelen) met een stekker van
het internationaal goedgekeurde type om de veiligheid van de
gebruiker te waarborgen. Gebruik altijd deze voedingskabel en
steek de stekker in een geaarde contactstop om elektrische
ontladingen te voorkomen en aan de CE-specificaties te voldoen.
In de controller ontwikkelen zich hoge spanningen die zware
beschadigingen of de dood kunnen veroorzaken. Alvorens
installatie- of onderhoudswerkzaam-heden uit te voeren, de
controller van de contactstop afkoppelen.

Stoppen in noodgeval

Om de TV70 Navigator te stoppen in noodgevallen moet de
stekker uit het stopcontact gehaald worden.

ONDERHOUD

De TV70 Navigator behoeft geen onderhoud. ledere tussenkomst
dient door opgeleid personeel uitgevoerd te worden. Voor iedere
tussenkomst aan het systeem dient eerst de stroom
uitgeschakeld worden.

OPMERKING
Als het systeem naar de fabrikant gestuurd moet worden ter
reparatie of advanced exchange service, dient eerst het
formulier ‘"veiligheid en gezondheid", uit deze handleiding
ingevuld te worden en toegestuurd te worden aan het lokale
verkoopkantoor. De kopie hiervan moet voor de versturing in de
verpakking van het systeem worden bijgesloten.

= ATTENTIE

De TV70 Navigator behoort tot de tweede categorie installaties (of
overspanning) van de EN 61010-1 normatief. Verbindt het toestel dus
aan een voedingslijn die geschikt is voor die categorie. De TV70
Navigator heeft verbindingsstukken voor de in- en uitgangen en voor
de seriecommunicatie die, op een zodanige manier op het externe
stroomcircuit aangesloten moeten zijn, dat geen enkel onder stroom
staand deel, aan te raken is. Zorg dat de isolering van het op de
TV70 Navigator aangesloten apparaat voldoende is, zelfs bij een
opzichzelfstaande storing zoals in de EN61010-1 normatief is
beschreven.

Voor het installeren van de optionele hulpstukken, zie
"Technical Information”.

GEBRUIK

In dit hoofdstuk staan de belangrijkste operationele procedures.
Alvorens de controller te gebruiken sluit dan eerst alles aan.

Mocht het systeem gesloopt moeten worden volg dan de
procedure ter eliminatie volgens de specifieke nationale normen.

AFVALVERWERKING
Betekenis van het logo "WEEE" op de etiketten. Het
onderstaande symbool wordt aangebracht in

overeenstemming met de EG-richtlijn "WEEE". Dit symbool
(alleen geldig voor de landen van de Europese
Gemeenschap) geeft aan dat het product waarop het is
aangebracht, NIET mag worden afgevoerd samen met
mormaal huisvuil of industrieel afval, maar gescheiden moet
worden ingezameld. De eindgebruiker wordt dus verzocht
contact op te nemen met de leverancier van het apparaat, zij
het de fabrikant of een wederverkoper, om het proces van
gescheiden inzameling en verwerking in gang te zetten, na de
van toepassing zijnde termen en voorwaarden van het
verkoopcontract te hebben gecontroleerd.

\g/

87-900-956-01 (F)



ALMENE OPLYSNINGER

Dette apparatur er beregnet til professionel brug. Brugeren har pligt til
at leese denne brugervejledning samt alle andre yderligere
oplysninger, som Varian leverer, omhyggeligt igennem for
ibrugtagning af apparaturet. Varian fralaegger sig ethvert ansvar i
tilfeelde af hel eller delvis tilsidesaettelse af anvisningeme, forkert
anvendelse fordi apparaturet er blevet anvendt af medarbejdere, der
ikke er opleerte dertil samt hvis der foretages indgreb uden tilladelse
eller i strid med den gaeldende nationale lovgivning pa omradet.
Kontrolenheden TV70 Navigator er en kontrolenhed, som er
beregnet til anvendelse sammen med pumper af typen Turbo-
V70/D/LP. Den er forsynet med hjaelpepumper, med hvilke man kan
forsyne en ekstra ventilator, styre vent ventilen, og der er mulighed for
fiembetjening via en veertscomputer, som er forbundet med seriel
linieforbindelse (RS232 eller RS485). | de naeste afsnit gives der alle
nadvendige oplysninger til at garantere operatorens sikkerhed under
anvendelse af apparaturet. Der kan indhentes udferlige oplysninger i
bilaget “Technical information”.

| denne vejledning anvendes der folgende almindeligt kendte

tegn:

A ADVARSEL!

Faremeldingemne ger operataren opmaerksom pa, at hvis en seerlig
procedure eller fremgangsmade ikke folges eller udferes forkert,
opstar der fare for alvorlige lzesioner.

= vigTigT!

Beskederne Giv agt vises far procedurer, som skal fglges, da
man ellers risikerer at beskadige apparaturet.

BRUGSANVISNING

Teending og anvendelse af TV70 Navigator

TV70 Navigator taendes ved ganske enkelt at tilkoble den

netspaendingen.  Kontrolenheden genkender automatisk

aflasnings- og startsignalerne og seetter pumpen i gang.

Forste gang der teendes for pumpen, bgr man stille den pa

“Soft Start”, en made, som tilkobles vis kontrolenheden; ved

de efterfolgende igangsaetninger af pumpen anbefales det at

frakoble “Soft Start”. Hvad angar fremgangsmaden til tilkobling

af “Soft Start”, henvises der til afsnittet “Signal Description” i

kapitlet “Technical Information”.

Den grenne signallampe p& TV70 Navigators panel angiver

systemets driftsstatus, alt efter hvordan den lyser eller blinker:

— lyser uafbrudt, uden at blinke: pumpen drejer normalt;

— langsom blinken (mellemrum pa ca. 400 ms): systemet
befinder sig i rampestatus eller Stop eller “Waiting for
interlock™;

— hurtig blinken (mellemrum pa ca. 200 ms): fejlstatus.

Standsning af TV70 Navigator

TV70 Navigator standses ved at frakoble den netspaendingen.

A ADVARSEL!

For at sikre brugersikkerhed skal styreenheden tilkobles et
stromkabel med tre ledere (se reservedelslisten) og godkendt
stik efter internationale standarder. Anvend udelukkende det
medleverede stramkabel. | henhold til EU reglerne mé stikket
kun tilsluttes et vaegudtag med fungerende jordtilslutning, for
at undga elektriske stod. Spaending frembragt i styreenheden
kan na hgije veerdier og forarsage stor skade og dedsfald. Fra-
kobel altid stramkablet, inden der udferes installations- eller
vedligeholdelsesarbejde pa styreenheden.

BEMAERK

Bemaerkningerne indeholder vigtige informationer, som er
taget fra teksten.

OPMAGASINERING

Under fragten og opmagasineringen af TV70 Navigator, skal
folgende miljgmeessige krav opfyldes:

— temperatur: mellem -20 °C og +70 °C

— relativ luftfugtighed: 0 - 95% (uden kondensdannelse)

KLARGOQRING TIL INSTALLERING

TV70 Navigator leveres i en szerlig skdneemballage; skulle den
fremvise tegn pa beskadigelse, som menes at kunne veere opstaet i
forbindelse med transporten, bedes De straks kontakte det lokale
salgskontor. Emballagen ma ikke spredes i miliget. Alt materialet kan
genbruges og opfylder kravene i EQF-direktivet 85/399 vedrarende
miljgbeskyttelse.

INSTALLERING

Kontrolenheden ma ikke installeres og/eller anvendes i omgivelser,
hvor den udseettes for atmosfeeriske agenser (regn, frost, sne), stav,
skrappe gasarter, eller hvor der er eksplosions- eller hgj brandfare.
Under drift skal falgende miligmaessige krav opfyldes:

— temperatur: mellem -20 °C og +40 °C

— relativ luftfugtighed: 0 - 95% (uden kondensdannelse)

Ngdstandsning
Ngdstandsningen af TV70 Navigator foretages ved at frakoble
forsyningskablet.

VEDLIGEHOLDELSE

TV70 Navigator kraever ingen vedligeholdelse. Ethvert indgreb skal
udfgres af autoriserede medarbejdere. Frakobl systemet
netforsyningen, for der foretages hvilket som helst indgreb.

BEMAERK
For man sender et system tilbage til fabrikanten for at fa udfort
reparationer eller “advanced exchange service”, er det strengt
nedvendigt at udfylde "Sikkerheds- og sundhedskortet”, som er
vedlagt denne brugervejledning, og aflevere det pa det lokale
salgskontor. For systemet afsendes, skal der leegges en kopi
deraf i pakningen.

= vigTigm!

TV70 Navigator tilharer den anden installationskategori (over-
spaending) fastsat af normen EN 61010-1. Man skal sdledes
forbinde anordningen med et forsyningsnet, som opfylder
denne kategoris behov. TV70 Navigator er forsynet med
sammenkoblingsstik til indgangene/udgangene og den serielle
kommunikation, som skal forbindes til de eksterne kredslob,
saledes at der ikke er adgang til nogen af de dele, som tilfares
speending. Man skal forvisse sig om, at anordningen, som er
tilsluttet TV70 Navigator, er forsynet med passende isolering,
som yder tilstraekkelig beskyttelse selv i tilfaelde af enkelt fejl i
henhold til normen EN 61010-1.

Hvad angar installeringen af tilbehgret, jeevnfer "Technical
Information”.

ANVENDELSE

| dette afsnit fremstilles de vigtigste driftsprocedurer.

For anvendelse af kontrolenheden skal alle de elektriske
forbindelser vaere gennemfort.

Hvis et system kasseres og ikke laengere skal anvendes, skal
det bortskaffes i henhold til den geeldende nationale lovgivning
pa omradet.

BORTSKAFFELSE

Betydningen af "WEEE" logoet pa maerkaterne.
Nedenstaende symbol anvendes i overensstemmelse med det
sakaldte EU-direktiv "WEEE". Symbolet (kun geeldende for
EU-landene) viser, at produktet, som det sidder pa IKKE ma
bortskaffes sammen med affald fra private husholdninger eller
industriel affald men skal indleveres pa en godkendt
affaldsstation.

Vi opfordrer derfor slutbrugeren til at kontakte leverandaren af
anordningen, enten fabrikken eller en forhandler, for
igangseettelse af afhentnings- og bortskaffelsesprocessen
efter ngje at have kontrolleret betingelserne i salgskontrakten.
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ALLMAN INFORMATION

Den héar apparaten ar avsedd for yrkesanvandning. Anvandaren
méste l&sa manualen noggrant och all annan information frén
Varan innan apparaten sétts i bruk. Varan avsager sig allt ansvar
for eventuella skador som uppstar pa grund av att foreskrifterna
inte uppmarksammats helt eller bara delvis, att ej utbildad personal
anvander apparaten pa felaktigt satt. Vidare géller det for inte
auktoriserade ingrepp som utforts eller andra atgarder som inte
Overensstimmer med géllande nationella specifika normer.
Kontrollern TV70 Navigator ar en styrenhet som &r anpassad till att
anvdndas med pumpar Turbo-V70/D/LP. Den har extra
anslutningsdon med vika en extraflakt kan matas eller en
flaktventil kan styras. Pa detta satt kan du ocksa fjarrstyra
kontrollern fran en varddator som ar kopplad till seriell ledning
(RS232 eller RS485). | de féljande paragraferna ges all information
som behdvs for att garantera operatérens sakerhet vid anvandning
av apparaten. Detalierad information star att finna i bilagan
“Technical Information”.

Den hdr manualen anviander sig av féljande
varningssymbolik:

A VARNING!

Meddelanden om fara for operatérens upmarksamhet pa en
viss procedur eller atgard som, om den inte utférs pa ratt satt,
kan orsaka allvarliga personskador.

= vikTieT

Varningsmeddelanden visas fore vissa procedurer som kan
orsaka skada pa maskinen, om de inte iakttas.

OBSERVERA
Anmérkningarna innehaller viktig information som tagits ur texten.

BRUKSANVISNING

Att satta pa och anvanda TV70 Navigator

For att satta pa TV70 Navigator behdver du bara ansluta

spanningen. Kontrollern kénner automatiskt igen narvaron av

signaler for interlock och start och satter darmed i géang
pumpen. N&r pumpen satts pa for forsta gangen boér du
tillampa laget “Soft Start” och aktivera det pa kontrollern. Nar
du de nasta gangerna ska starta pumpen rader vi att du
avaktiverar “Soft Start”. For att sedan aktivera detta lage “Soft

Start” hanvisar vi till paragrafen “Signal description” i kapitlet

“Technical Information”. Den gréna lysdioden som sitter pa

panelen pa TV70 Navigator indikerar med sitt blinkande ljus

systemets operativa férhallanden:

— stadigt tént ljus: pumpen roterar normalt;

— langsamt blinkande ljus (intervall om cirka 400 ms):
systemet &r i ramplage, stopplage eller “Vantar pa
férregling”;

— snabbt blinkande ljus (intervall om cirka 200 ms): ett
felférhallande.

Att stdnga av TV70 Navigator

For att stanga av TV70 Navigator behdver du bara koppla fran
matarspanningen.

A VARNING!

Styrenheten fungerar med en strdmkabel som har tre ledare
(se tabellen som visar de delar som kan bestéllas) och for
anvandarens sakerhet ska den ha godkand stickpropp enligt
internationella standarder. Anvand alltid denna strémkabel och
anslut stickproppen till ett véagguttag med fungerande
jordanslutning for att undvika elstétar och for iakttagelse av CE
specifikationer. Spanningen inuti styrenheten kan nd hdéga
varden och férorsaka allvarliga skador och dédsfall. Dra alltid
ur strémkabeln fr&n végguttaget innan nagot installations-eller
underhallsmoment utférs pa styrenheten.

MAGASINERING

Vid transport eller magasinering av kontrollern TV70 Navigator
far féljande miljéférhallanden inte dverskridas:

— temperatur: fran —20°- +70°C

— relativ fuktighet: 0 — 95 % (utan kondens)

ATT FORBEREDA FOR INSTALLATION

TV70 Navigator levereras i en speciell skyddsférpackning; om
den skulle uppvisa skada som kan ha uppstatt under
transporten ska du kontakta forsaljningskontoret pa din ort.
Sprid inte férpackningen i naturen. Materialet ar helt
atervinningsbart och motsvarar miljéskyddsdirektiv
85/399/EEG.

INSTALLATION

Installera och/eller anvénd inte kontrollern i miljo som inte ar
bestandig fér atmosfarisk inverkan (regn, frost, sné), damm, giftiga
gaser, i milio med explosionsrisk eller med stor brandfara. Vid
maskinens funktion maste foljande miljéférhallanden respekteras:
— temperatur: fran + 0°C till +40°C

— relativ fuktighet: 0 — 95 % (utan kondens).

Nodstopp

For att stoppa TV70 Navigator i nddsituationer maste du
koppla ur matarkabeln.

UNDERHALL

TV70 Navigator kraver inget som helst underhall. Alla ingrepp
méste utféras av auktoriserad personal. Innan nagot som helst
ingrepp sker pa apparaten maste den kopplas bort fran
energikallan.

OBSERVERA
Innan du skickar tillbaka apparaten till tillverkaren fér reparation
eller avancerad kundtjdnst sd maste du fylla i formuldret
“Sékerhet och Hélsa”, som bifogas med den hdr manualen, och
skicka det till forsdljningskontoret pa din ort. En kopia av
formuldret maste bifogas i apparatens férpackning ndr den
skickas ivag.

= vikmicm

TV70 Navigator tillhér den andra installationskategorin (eller
Overspanning) som anges i europeisk standard EN 61010-1.
Anslut darefter anordningen till en matarledning som ftillfredsstéller
denna kategori. TV70 Navigator har uttag fér ingangar/utgangar
och for seriell kommunikation. Dessa maste anslutas till yttre
kretsar pa sa séatt att ingen spanningsférd del finns atkomlig.
Forsékra dig om att isoleringen fér den anordning som anslutits till
TV70 Navigator &r gjord pa sadant séatt att den ar lamplig aven vid
ett enskilt felférhallande i enlighet med den europeiska standarden
EN 61010-1.

For installering av extra tillbehdr se "Technical Information".

ANVANDNING

I den har paragrafen aterges de huvudsakliga
arbetsatgarderna. Innan du bérjar anvanda kontrollerna se till
att alla elektriska anslutningar gjorts.

Om apparaten ska skrotas, ska du félja de speciella regler for
detta som géller i ditt land.

BORTSKAFFNING

Betydelse av logotypen "WEEE" pa etiketterna.
Symbolen som visas nedan har tilldmpats i enlighet med CD-
direktivet som har betecknats som "WEEE".
Den hér symbolen (géller endast i de lander som tillhér den
Europeiska Unionen) indikerar att produkten pa vilken sym-
bolen har applicerats INTE far skaffas bort tillsammans med
vanliga hushalls- eller industriavfall, men att daremot ett dif-
ferentierat uppsamlingssystem maste upprattas. Vi rekom-
menderar darfér att slutanvandaren tar kontakt med
leverantéren av anordningen, oberoende om det handlar om
moderforetaget eller aterférsaljaren, for att kunna starta
uppsamlings- och bortskaffningsprocessen, detta efter lamplig
kontroll av kontraktsenliga tidsgranser och foérsaljningsvillkor.
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GENERELL INFORMASJON

Dette apparatet er ment for profesjonelt bruk. Brukeren ma
lese ngye handboken og all tilleggsinformasjon utgitt av Varian
for apparatet tas i bruk. Varian frasier seg ethvert ansvar
dersom bruksanvisningene ikke folges ngyaktig, dersom
apparat blir brukt av personer uten oppleering, for ikke
autoriserte inngrep eller for uriktig bruk iht. landets gjeldende
forskrifter. Styringen TV70 Navigator er beregnet for bruk med
Turbo-V70/D/LP  pumper. Den er utstyrt med ekstra
koplingsstykker og med disse er det mulig & tilkople en
tilleggsvifte, kontrollere vent ventilen og fjernstyre viften ved
hjelp av en verts-computer som er tilkoplet med serielinje
(RS232 eller RS485). | de folgende paragrafer finner man alle
nadvendig opplysninger for & garantere operatarens sikkerhet
under bruk av apparatet. Man finner ogsa detaljerte
opplysninger i etterskriftet "Technical information”.

| denne handboken brukes folgende konvensjonelle tegn:

A ADVARSEL!

Faretegnene varsler operateren om at en spesiell mangver
eller operasjon kan forarsake alvorlige personskader dersom
den/de ikke utfares korrekt.

BRUKERVEILEDNING

BRUK

| denne paragrafen finner man de viktigste operasjons-
fremgangsmatene. Fgr man begynner & bruke styringen mé
man utfare alle elektriske tilkoplinger.

lgangsetting og bruk av TV70 Navigator
TV70 Navigator settes i gang bare ved & sl& pa
stromtilfarselen. Styringen kjenner automatisk igjen interlock-
og start-signalene, og setter i gang pumpen.
Den aller farste gangen man setter i gang pumpen bgr man
bruke "Soft Start’-modusen som koples inn pa styringen. De
pafalgende gangene maskinen settes i gang ber "Soft Start”
koples ut. Fremgangsméten for & kople inn “Soft Start’-modus
er beskrevet i kapittelet "Technical Information” under
paragrafen “Signal Description”. Den grentlysende dioden pa
panelet pa TV70 Navigator viser systemets operative tilstand,
alt etter hvor hurtig den blinker:
— Alltid tent: pumpen roterer normalt.
— Blinker sakte (ca. hvert 400 ms): systemet er rampe-
stilling, eller i “Stop”, eller i "Waiting for interlock”.
Blinker hurtig (ca. hvert 200 ms): feil pa systemet.

Stanse TV70 Navigator

TV70 Navigator stanses ganske enkelt ved & sl& av
stramtilfarselen.

=" ForsikTiG!

Advarslene vises for man starter en mangver som, dersom
den ikke blir korrekt utfart, kan forarsake skader pa apparatet.

MERK

Merknadene inneholder viktige opplysninger som er tatt ut av
teksten.

LAGRING

Under transport og lagring av TV70 Navigator Navigator ma
falgende forhold ikke overskrides:

— temperatur: fra -20 °C til +70 °C

— relativ fuktighet: 0 - 95% (ikke fortettet)

INSTALLASJONSFORBEREDELSER

TV70 Navigator leveres i en spesiell, beskyttende emballasje.
Dersom man finner skader pa denne som kan ha blitt pafert
under transporten, skal man straks kontakte det lokale
salgskontoret. Emballasjen skal kastes eller tilintetgjores iht.
landets gjeldende lover og forskrifter.

Materialet er fullstendig gjenvinningsbart og er i
overensstemmelse med miljgverndirektivene 85/399/EUJS.

INSTALLASJON

Styringen mé& ikke installeres og/eller brukes i rom eller
omrader som pavirkes av spesielle veerforhold (regn, frost,
sng), stov, skadelige gasser, under eksplosivfarlige forhold
eller i rom med hgy brannrisiko.

Under bruk ma felgende forhold overholdes:

— temperatur: fra + 0 °C til +40 °C

— relativ fuktighet: 0 - 95% (ikke fortettet).

A ADVARSEL!

Styreenheten ma koples til en stramkabel med tre ledere (se
tabellen over deler som kan bestilles) med et stopsel godkjent
i henhold til internasjonale standarder til sikkerhet for bruke-
ren. Bruk alltid denne stromkabelen og sett stopselet i en
kontakt med passende jordledning, for & unnga elektriske
stoter og for & holde seg til CE-normene. Inne i styreenheten
utvikles hgye spenninger som kan fare til alvorlige skader eller
dodsfall. Kople alltid stramkabelen fra stramnettet for enhver
installering eller vedlikehold av styreenheten utfores.

Nadstopp
Dersom man i et nodstilfelle er ngdt til & stanse TV70
Navigator, m& man trekke stramledningen ut av stgpselet.

VEDLIKEHOLD

TV70 Navigator er vedlikeholdsfri. Ethvert inngrep skal utfares kun
av autoriserte personer. Fgr man utforer et hvilket som helst
inngrep, ma maskinens stramtilforsel frakoples.

MERK
For man sender systemet tilbake til konstruktoren for reparasjon
eller advanced exchange service, skal man fylle ut skiemaet for
“Sikkerhet og Helse” som er vedlagt instruksjonshdndboken, og
sende dette til det lokale salgskontoret.
En kopi av dette skiemaet skal legges ved nér systemet pakkes,
og skal folge med sendingen.

=" ForsikTiG!

TV70 Navigator herer til annen installasjonskategori (eller
overspenning) iht. EN 61010-1 forskriftene. Utstyret ma derfor
tilkkoples en stramtilfarselslinje som tilfredsstiller denne kate-
gorien. TV70 Navigator er utstyrt med koplingsstykker for
utgang/ inngang, og for seriekommunikasjon som ma koples
til de eksterne kretsene slik at ingen av delene som er under
spenning er tilgjengelige. Man ma dessuten forsikre seg om at
utstyret som er tilkoplet TV70 Navigator er godt nok isolert,
ogsa i det tilfellet det skulle oppsta én enkelt feil, iht. EN
61010-1 forskriftene.

Vennligst se “Technical information” for installasjon av valgfritt
tilleggsutstyr.

Dersom det skulle veere ngdvendig & destruere systemet skal
dette gjores iht. landets gjeldende lover og forskrifter.

ELIMINERING

Betydelsen av symbolet pa logo "WEEE" p4 etikettene.
Symbolet nedenunder som finnes, er anvendt i henhold til EC-
direktiv kalt "WEEE".

Dette symbolet (som bare gjelder for land i Det europeiske
fellesselskap), viser at produktet som det sitter pa, IKKE ma
behandles som vanlig hus-industriavfall, men ma legges i
kildesortering. Derfor oppfordrer man den sluttelige brukeren
av anordningen & henvende seg til leveranderen av
anordningen, som kan veere et firma eller en forhandler, som
sgrger for oppsamling og eliminering etter & ha kontrollert
avtal og betingelser i kigpekontrakten.

87-900-956-01 (F)



YLEISTA INFORMAATIOTA

Téma laitteisto on tarkoitettu ammattikéyttéon. Laitteen kayttajan
tulee lukea huolellisesti ndma kayttdohjeet seka kaikki muu Varian-
laitevalmistajan  toimittama  lisdinformaatio  ennen  laitteen
kayttdonottoa. Varian ei katso olevansa vastuussa mahdollisesta
kayttoohjeiden taydellisesta tai osittaisesta laiminlydnnistd, laitteen
tarkoituksenvastaisesta kaytostd valmentamattoman henkilékunnan
toimesta, valtuuttamattomista korjaustoimenpiteistd tai laitteen
kaytosta voimassa olevien kansallisten normien vastaisesti.

TV70 Navigator on kontrolleri, joka soveltuu kaytettavaksi Turbo-
V70/D/LP -pumppuijen oheislaitteena. Se on varustettu apuliitannéilla,
joiden vélitykselléa on mahdollista syéttaa virta lisatuulettimeen, antaa
komento ylipaineventtiilille, kauko-ohjata tuuletinta sarjalinjalitannélla
(RS232 tai RS485) varustetun host-tietokoneen valityksella.
Seuraavissa kappaleissa annetaan kaikki tarpeellinen informaatio
koneenhoitajan turvallisuuden takaamiseksi laitetta kaytettdessa.
Yksityiskohtaisia ohjeita annetaan litteessé “Technical information”.
Tassd kayttooppaassa kaytetddn seuraavia vaara- ja
huomiomerkkeja:

A VAARA!

Vaaraa osoittavat viestit kehottavat koneenhoitajaa
kiinnittdm&an huomiota johonkin menettelytapaan tai
erityistoimintoon, jotka suoritettuina ohjeiden vastaisesti voivat
aiheuttaa vakavia henkildkohtaisia vaurioita.

=" Huomio

Varoitusviestit  visualisoituvat ennen  toimintoja, jotka
laiminly6tyiné voivat aiheuttaa vahinkoja itse laitteistolle.

HUOM
Huomautukset siséltavét tarkedda tekstista valittua informaatiota.

VARASTOINTI

TV70 Navigator -laitteiden kuljetuksen ja varastoinnin aikana
ei saa ylittda seuraavia arvoja ymparistdolosuhteiden suhteen:
— lampétila: -20 °C - +70 °C

— suhteellinen kosteus: 0 - 95% (tiivistymaton)

ASENNUKSEN VALMISTELU

TV70 Navigator toimitetaan erityisessad suojapakkauksessa;
jos laitteessa havaitaan vakavia, mahdollisesti kuljetuksen
aikana aiheutuneita vahinkoja, tulee ottaa yhteys paikalliseen
myyntiedustajaan. Ala havitd pakkausmateriaalia ympéaristoon.
Kéaytetty materiaali on téydellisesti kierratettdvdd ja vastaa
CEE-direktiivin 85/399 luonnonsuojeluméaérayksia.

ASENNUS

Ala asenna ja/tai kayta laitetta epasuotuisissa ilmastollisissa
olosuhteissa (sade, pakkanen, lumi) tai ymparistdssa, jossa
poly, voimakkaat kaasut, rajahdysvaara tai tulipalovaara ovat
lasna. Laitteen toiminnan aikana on valttdmatonta, etta
noudatetaan seuraavia ymparistéolosuhteiden arvoja:

— lampétila: +0°C - +40°C

— suhteellinen kosteus: 0 - 95% (tiivistyméaton).

KAYTTOOHJEET

TV70 Navigatorin sytytys ja kaytt6é

TV70 Navigator sytytetdan kytkemalla laitteeseen

syéttdjannite. Laite tunnistaa automaattisesti interlock- ja

sytytyssignaalit ja kdynnistda pumpun.

Pumpun ensimmaisen sytytyksen yhteydesséa on suositeltavaa

kayttad “Soft Start” -sytytystd, joka aktivoidaan kontrollerista.

Pumpun seuraavia kaynnistyksid varten suositellaan, ettad

“Soft Start" kytketdan pois paaltd. “Soft Start” -kaynnistyksen

aktivoimiseksi  viitataan  kohtaan "Signal  Description”

kappaleessa “Technical Information”.

TV70 Navigatorin ohjaustaulussa oleva vihred LED osoittaa

valon vilkunnan valityksella jarjestelmén operatiivisen tilan:

—  pysyvé valo: pumppu on normaalikierrossa;

— valo vilkkuu hitaasti (noin 400 ms vélein): jarjestelma on
kiihdytystilassa, Stopissa tai “Waiting for interlock” -
tilassa;

— valo vilkkuu nopeasti (noin 200 ms valein):
virheolosuhteet.

TV70 Navigatorin pysédyttaminen

TV70 Navigatorin pysayttamiseksi riittaa, ettd laitteesta
katkaistaan syéttojannite.

A VAARA!

Kéayttajan turvallisuuden vuoksi valvojan virranottoon on
kaytettava kolmijohtimista sdhkdkaapelia (ks. tilattavien osien
taulukko), jonka pistoke on kansainvalisesti hyvaksyttya
tyyppia. Kaytd aina tatd kaapelia ja kiinnitd pistoke
asianmukaisesti maadoitettuun pistorasiaan sahkoiskujen
valttdmiseksi ja CE-vaatimusten noudattamiseksi.

Valvojan sisélla muodostuu Kkorkeajannitettd, joka voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.

Ennen mihink&an asennus- tai huoltotoimenpiteisiin ryhtymista
valvojan pistoke on irrotettava pistorasiasta.

Pysayttdminen hatétilassa

TV70 Navigatorin pyséayttdmiseksi hatatilassa tulee irrottaa
virransyottdkaapeli laitteesta.

HUOLTO

TV70 Navigator ei vaadi mink&anlaista huoltoa. Mikéa tahansa
toimenpide tulee suorittaa valtuutetun henkildkunnan toimesta.
Ennen mink&an toimenpiteen suorittamista laite tulee kytkea
pois virransyo6tdsta.

HUOM
Ennen kuin laite ldhetetddn laitevalmistajalle korjattavaksi tai
advanced exchange service -palveluun, tulee téyttdd
kédyttboppaan liitteend oleva kaavake "Turvallisuus ja terveys"” ja
léhettdd se paikalliseen myyntipisteeseen. Kopio kaavakkeesta
tulee liittdd mukaan laitteen ldhetyspakkaukseen.

=" Huomior

TV70 Navigator kuuluu toiseen asennus- (tai ylijannite) luokkaan
normin EN 61010-1 mukaisesti. Laitteen liitint& tulee siis suorittaa
virransyéttolinjaan, joka tayttdd mainitun luokan edellyttdmat
vaatimukset. TV70  Navigator on varustettu liittimilla
sisédantuloa/ulostuloa seka sarjaliitintaa varten ja ne tulee kytkead
ulkoisiin virtapiireihin siten, ettei mitaén jannitteen alaisena olevaa
osaa voida koskea. Tulee varmistua siita, ettd TV70 Navigatoriin
litetyn laitteen eristys on asianmukainen myds yksittéisen vian
olosuhteissa kuten normi EN 61010-1 edellyttaa.

Valinnaisten lisélaitteiden asennusta varten viitataan
litteeseen "Technical Information”.

KAYTTO

Tassa kappaleessa esitetdan laitteen paaasialliset toiminnot.
Ennen kontrollerin kayttda tulee suorittaa kaikki sahkoliitannat.

Mikali laite joutuisi romutettavaksi, sen havittdminen tulee
suorittaa  voimassa olevien paikallisten  maaraysten
mukaisesti.

HAVITTAMINEN

Pakkausmerkinnéissd olevan WEEE-logon merkitys
Alla ndkyvé merkki on lisatty pakkaukseen EY:n ns. WEEE-
direktiivin mukaisesti.

Merkki (koskee ainoastaan Euroopan Unionin jasenmaita)
tarkoittaa, ettd tuotetta El saa havittéa tavallisen kotitalous- tai
teollisuusjatteen mukana, vaan se on toimitettava erilliseen
kerdyspisteeseen. Loppukayttdjad kehotetaan sen vuoksi
ottamaan kerdys- ja havittdmisprosessia varten yhteytta
laitteen toimittajaan, olipa se sitten laitteen valmistaja tai
jalleenmyyja, tarkastettuaan ensin kaupan sopimusehdot.
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FENIKEXZ MAHPO®OPIEZ

Auti n ouokeun TTpoopiCeTal yia eTTayyeAUaTKR Xprion. O xproTng,
TIPIV XPNOIMOTTOIRCE! TN OUOKEUN, TIPETTEl va JIoBACEl TIPOCEKTIKG
auTd TO £yXEIPIBIo 0dNYIWV Kal KABE GAAN TTPOCBETN TTANPOPOpIa TTOU
Trapéxetal ammd Ty Varian. H Varian dev @épel kapia €uBuvn o€
TIEPITITWOEIG MEPIKNG 1) ONIKAG ABETNONG Twv 08NYIWY, aKATAAANANG
XPAONG OTTO PN EEEIBIKEUPEVO TTPOOWTTIKO, ETTEURATEWY OTTO ATOH
TToU Bev €XouV TNV attairoUpevn £60ucioddTnon i XpPAoewv TTou 8¢
GUPHOP@UIVOVTAI IE TOUG OXETIKOUG £BVIKOUG KaVOVIOUOUG.

H ouokeun eAéyyxou TV70 Navigator eival katdAAnAn yia xprion Je Tig
avTAieg Turbo-V70/D/LP. AioBétel BonBnTikoUg GUVOETAPEG HECW TWV
oTToiwv PTToPEi va TpopodoTnBei évag TIPOCBETOG aveUIoTNPAG, VO
yivel o xepiopog piag BaABidog efoepiopol  Kal  va  yivel
OTTOMOKPUOUEVOG XEIPIOMOG MECW €VOG UTTOAOYIOTH) OUVOEDEUEVOU
ye oeipiokr) ouvdeon (RS232 i RS485). ZTig TTapaypd@oug Tou
akoAouBouv avagépovtal OAEG Ol avayKaieg TTANPOPOPIEG yia va
dloo@aNiaTel N acpdaleia Tou XeEIPIoTA KaTd TN didpkeia Xpriong TG
OUCKEUNG. /\ETTTOEPEIG TTANPOPOPIEG TTOPEXOVTAlI OTO TTAPAPTNUO
“Technical Information”.

Z'auté TO €YXEIPidio XpnoigotroloUvTal
oupBarikd ocupBolAa:

TO TTAPOKATW

A KINAYNOS!

Ta pnviuata KivoUvou TTPoaeAKUOUV TNV TIPOCOXT TOU XEIPIOTA OF
MIo GUyKeKpIJEVn SIadIKaoia 1) TTPAKTIKF) TToU, €Qv Oev EKTEAEOTEN
OWOTA, JTTOPE Va TIPOKAAEDEI GORAPS TIPOCWTTIKO TPAUKOTICO.

I="npozoxH!

Ta pynvipaTa TTPOooXAG eugavidovtal TTpIvV aTtd dIodIKATIES TTou, £AV
dev TNPNBoUV, UTTopEi va TTPOKaAEGOUV (NI GTN CUCKEUN).

ZHMEIQzH

O1 onueIwaEIS TTEPIEXOUV TNUAVTIKES TTANPOQYOPIES TTOU EXOUV
arrooTTaoTEl ATTO TO KEIUEVO.

AMOOHKEYZH

Katd tn di1dpKeia HETAPOPAG KAl ATTOBAKEUCGNG TNG OUGKEUNG
TV70 Navigator dev mpémrel va utrepBaivovral ol akOAouBeg
TrEPIBAAAOVTIKEG OUVONKEG:

—  Beppokpaaoia: atmd -20 °C éwg +70 °C

—  OXeTIKA uypaaia: 0 - 95% (Xwpig CUPTTUKVWHA)

MPOETOIMAZIATIA THN EFKATAZTAZH

H ouokeui TV70 Navigator TrpounBedetal péoa o€ €0IKN
TIPOOTATEUTIKA GuoKeuaaia. EGv Trapoucidlel onuédia ¢nuidg, TTou
UTTOpPEi VO TTPOKANBNKAV KATA T YETAPOPA, ETTIKOIVWVAOTE ORECWG
JE TO ypageio TTWARCEWV TG TTEPIOXAG 00G. Mnv agrjvere
ouokeuaoia oTo TrEPIBAAAOV. Ta UNKA gival TTANPWG aVOKUKAWOTA
Kal oupopewvovtal pe v Odnyia CEE 85/399 yia Tnv TrpooTacia
Tou TTEPIBAAAOVTOG.

ErKATAZTAZH

Mnv KAveETE TNV €YKATAOTOON KAy UNV XPNOIUOTIOIEITE Tr) OUOKEUN
eAéyXOU O€ XWPOUG TTOU €KTIBEVTAI O€ aTuoccpalpmot’Jg Trapdvowsg
(Bpoxn, rrayog, XIOVI) OKOVEG, SIABPWTIKA OEPIO, OF XWPOUG UE
€KPNKTIKA 1 GTTOU UTTAPYE! HEYAAOG K|v6uvog TrupKawug

Kata 1 didipkeia Asioupyiag TTPETTEI va TNPOUVTAI O TTOPAKATW
TIEPIBAANOVTIKEG GUVONKEG:

—  Beppokpaaio: ammod + 0 °C €wg +40 °C

—  oxeTKkn uypaoia: 0 - 95% (Xwpig CUPTTUKVWUA).

=" npozoxH:

H ouokeuy TV70 Navigator avrkel otn Oeltepn  Katnyopia
gykardoTtaong (UTTEpTaon) OTTwG TTIPORAETTETAI ATTO TOV KAVOVIOUO
EN 61010-1. Zuverwg, Ba TIpETTEl va GUVOECETE T GUOKEUN O€ HIa
YPOAUMA TPOPOBOCiag TTOU VO QVTATTOKPIVETAI G'AUTHV TNV KOTNyopia.
H ouokeury TV70 Navigator OiaBétel ouvdeTipeg yia TG
€10600UG/EEO00UG KAl YIa OEIPIOKN] ETTKOIVWVIO TTOU  TTPETTEl va
ouvdeBoUv O€ e§WTEPIKG KUKAWUATO PE TPOTIO WOTE VO PNV €ival
TIPOORACIPO Kavéva TUAPA UTTO TAoT. BeBaiwBeite 611 n yévwon g
OuoKeung TIou ouvdéetal oto TV70 Navigator dioBétel v
OTTaPaITNTN MOVWON OKOPA Kal yia TIG TIEPITITWOEIG JovAG BAARNG
61wG TTPoPAETTETaN OTTO TOV Kavovioud EN 61010-1.

Mo v €ykOTAOTOON TWV TTIPOCIPETIKWY €CapTUATWY, OFiTE TIG
"Technical Information".

XPHZH

J'autipv TNV TTapAypa@o  avagépovial ol BAcIKOTEPES
diadikaoieg Aeitoupyiag. Tpiv XpNOIMOTIOINCGETE TN OUCKEUN
€AEYXOU KAVTE OAEG TIG NAEKTPIKEG OUVOETEIG.
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OAHrIIEX XPHZHX
Evepyotroinon kai Xprion tou TV70 Navigator

lMNa Ttnv evepyorroinon Tou TV70 Navigator apkei va
Tapacxebei n Taon Tpoodooiag. H ouokeuny eAéyxou
avayvwpigel autépara Tnv Trapoucia  onudTtwv interlock

(epTTAOKAG) KON €KKIVNONG KaI €vepyoTrolei TV avTAia. Me Tnv
TPWTN €vepyoTroinon NG aviAiag kaAd Ba  eivar va
xpnoipotroinBei n Asitoupyia “Soft Start” (EAagpid ekkivnon)
OTN OUOKEUN €AEYXOU, EVW YIO TIG ETTOPEVEG EVEPYOTTOINCEIG
OUVIOTATal VO OTTEVEPYOTTOIROETE TN AciToupyia “Soft Start". MNa
TN Oladikaoia gvepyotroinong NG Aeitoupyiag “Soft Start”
avartpééte otnv Tapdypago “Signal Description” (Mepiypaer|
onfpatog) oTo kepdhaio "Technical Information”.

H mpdoivn_AioSog ®wroekmioptmrg (LED) Tou utidpyer otov

mrivaka Tou TV70 Navigator deixvel, pe fdon ouxvomm ME TNV

otroia avaBooBrvel, TIG CUVOAKES )\snoupylag TOU ouompmog
oTabepd QVOPEVN: N QVTAIG TEPIOTPEPETAI KAVOVIKG,

— avaBooBrvel apyd (Trepiodog Trepitou 400 ms): T0 oUCTNUA
Bpioketal gg kat@oTOON TIPIOVWTOU OAATOG 1) Stop 1 o€
kataoTaon “Waiting for interlock” (Avapovr yia egtrAokn),

— avaBoofrivel  ypriyopa  (trepiodog  Trepitou 200 ms):
KOTAOTAC OQAAUOTOG.

AtrevepyoTtroinon tng cuokeung TV70 Navigator

MNa va atrevepyoTroimoete Tn ouokeur) TV70 Navigator apkei va
BIOKOWYETE TNV TPOPOBOUTia.

A KINAYNOZ!

O pLOBOTNON  E1QVOL  EPOSLOICHEQVOT] E  TPLTOALKOQL
KkoAoadlo Tpogodociaa] (BAEQTE TLQIVOLKOL HEPMOV YO TOL
OTOLQUOL [LTTOPEQUL VOL YLQLVEL TOPOLYYEALQIO) HE gl Tpolor
TOL EQXEL EYKPLOELY DLEOVMQT OUGO OLPOPOLYL TNV CLCQAQAELDL
TOV KOTOVOA®TNQ. No. YPNOLLOTOLELQTE TOQVTO. CLVTOQ TO
koAoadlo Tpogodoctaon] Kot va o Boglete oe mpialo mov
Vo JLOBEQITEL TNV KOTAQAANAT YELQWOT EQTOL MUCTE VO
OMOPEVYYOVTOL  MAEKTPIKEQY  EKKEVOQIOEL] kKO Vol
tnpovgvton ot odnywef) E.E. Eto ecmTeptkog Tov pubpiotno
OVOTTUQIOGOVTOL  VYNAEQY TOQIOELY] TOV  HTOPOLQV VoL
TPOKAAEQOOVY  GOBOPOVQT]  TPAVHOTIOHOVQ) MO KOL  TO
Oagvato.  TIplv  eKTEAEQOETE  OTOLOBNQMOTE  EPYOCLQOL
EYKOTOQOTOON] M  OLVINEPNONN  TOL  PLBHLETNY
OMOGVVOEQCTE TOV GITTOQL TNV TTPLOOL TPOPOSOCLULOLT).

Atrevepyotroinon éKTaKTNG avdaykng

lMNa TNV amevepyotroinon Tng ouokeurig TV70 Navigator o€
KOTAOTACN £KTOKTNG AVAYKNG TIPETTEI VO OTTOOUVOECETE TO
KaAwdio Tpopodoaiag.

ZYNTHPHZH

H ouokeury TV70 Navigator dev armaimei kKapia ouvirpnon.
OtroiadnTToTE ETTEPPRACN TIPETTEI VO EKTEAEITAI OTTO ECEIBIKEUPEVO
TpoowTiké. Mpiv ammd omoladAToTe £éURacn oTo oloTnua,
OTTOOUVOEDTE TO KOAWDIO TPOPOBOTiag.

ZHMEIQZH
lpiv v QmmooToA &vog OuoTAUATOS YIa ETTIOKEUES OTOV
Kkaraokeuaothny yia advanced exchange service, Tpémel va
OUUTTANPWOETE Kal va QITOOTEIAETE OTO ypageio TwWARCEWY NG
TTEPIOXNS  0a¢ THv  Kapra "AcgdAsiac  kai  Yyegiag" 1ou
EMIOUVATITETAI T'QUTO TO EyxEIPidIo odnyiwyv. Eva avriypago g
idla¢  kaprag TPETTEl va  ECWKAEIETaI OTN  OUOKEUaoia Tou
ouaTAKATOS TIPIV QTTO TNV ATTOOTOAR TOU.

>& TIEPITITWON TTOU éva OUCTNUA TTPETTEI VO OTTOOUPBEl aTtd TV
KukAogopia, akoAouBrioTe Toug axeTIkoUg €BVIKOUG Kavoviguoug.

Xwveuon

‘Evvoia Tou logo "WEEE" Trou umrdpxel OTIG ETIKETTEG.
To mapakdtw oUPBoAo  e@apudletar oUPGWVA  PE TNV
vTipekTiBa E.K. TTou ovopddetal "WEEE".

Autd 1O OUPYBOAO (TTOU IO0YUEI MOVO yia TIS XWPES TNG
EupwTraikig Koivétntag) deixvel 611 TO TTPOidv GTO OTToio
givalr epapyoopévo, AEN tpémrel va meTaxtei padi pe Koiva
OIKIOKA 1 Blounxavikd okouTridla, aAAd e O1aQopOTToINUEVO
Tp6110. [N'aUTd, TTapakaAoUue Tov TEAIKO XpARoTn va £pBel o€
€TTA@) ME TOV TTWANTA TNG OUCKEUNG R HE TO €pyooTdalo
OXETIKA PE TNV eKKivnon Tng diadikaciag dlapopoTToinuévng
ouMoyng, kaTév eTaAfBeuong Tou cupBoAaiou TTWANGNG.
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ALTALANOS INFORMACIOK

Ez a berendezés hivatasos hasznalatra tervezett. A felhasznaldnak,
a berendezés hasznalatdt megel6z&en, gondosan el kell olvasnia e
felhasznaldi kézikdnyvet és minden egyéb, a Varian altal szolgaltatott
informaciét. A Varian elharit magatdl minden esetleges felelésséget,
mely a felhaszndldi utasitasok teljes vagy részleges figyelmen kivil
hagyasahoz, a nem kiképzett személyzet altal t6rténé nem megfeleld
hasznélathoz, meghatalmazas nélkili beavatkozasokhoz, vagy a
specifikus nemzeti iranyelvekkel ellentétes hasznalathoz kétédik. A
TV70 Navigator egy, a Turbo-V70/D/LP szivattyukkal vald
haszndlatra alkalmas vezérld. Segédcsatlakozokkal rendelkezik,
melyek révén egy jarulékos ventillator taplalhatd, a vent szelep
vezérelheté, s 6nmaga egy, soros vonalon (RS232 vagy RS485)
keresztll Osszekotdtt host computer segitségével iranyithato.
Az elkbvetkez6 szakaszok tartalmazzék mindazokat az ismereteket,
melyek a kezel6 biztonsagat hivatottak garantalni a berendezés
haszndlata soran. Részletes informaciok talalhatok a “Technical
Information” cimi mellékletben.

E kézikonyv az alabbi megegyezésszerii jeloléseket alkalmazza:

A VESZELY!

A veszélyt jelzd Uzenetek olyan eljarasra vagy specifikus
tevékenységre hivjak fel a kezel6 figyelmét, melyek, ha nem
megfeleld6 moddon kerlilnek végrehajtésra, sulyos személyi
sériléseket okozhatnak.

I>" riGyELEM!
A figyelmeztetd (zenetek azon eljarasok elétt keriinek
megjelenitésre, melyek figyelmen kivll hagyasa a berendezés
karosodésahoz vezethet.

MEGJEGYZES
A megjegyzések fontos, a szdvegbdl kivonatolt informacickat
tartalmaznak.

TAROLAS

A TV70 Navigator szallitAsa és taroldsa soran az alabbi
kérnyezeti feltételeket kell biztositani:

— hoémérséklet: -20 °C és +70 °C kozott

— relativ nedvességtartalom: 0 - 95% (nem lecsap6do).

A TELEPITESRE VALO ELOKESZITES

A TV70 Navigator specidlis védécsomagolasban kerll leszallitasra;
ha ez karosodas jeleit mutatja, melyek a szdllitdas soran
keletkezhettek, kapcsolatba kell Iépni a helyi forgalmazé irodaval. A
kicsomagolas soran kulénleges figyelmet kell forditani arra, hogy a
vezérld le ne essék, és ne szenvedien (tédéseket. A
csomagoléanyagot nem szabad szétszomi a kdmyezetben. Az
anyag telies mérékben Ujrafelhaszndlhatd, s megfelel a
kdmyezetvédelemmel kapcsolatos EGK 85/399-es iranyelvnek.

TELEPITES

A vezérét nem szabad légkéri hatasoknak (es6, fagy, ho) kitett,
poros, mar6 hatasu gazt tartalmazo, robbanas- vagy fokozottan
tlzveszélyes kdmyezetben telepiteni és/vagy hasznalni. Uzem
kdzben az alabbi kdrnyezeti feltételeket kell biztositani:

— hémérséklet: 0 °C és +40 °C kozott

— relativ nedvességtartalom: 0 - 95% (nem lecsap6do).

HASZNALATI UTASITAS

A TV70 Navigator bekapcsolasa és hasznalata

A TV70 Navigator bekapcsoldsdhoz elegendd a tapfesziiltség
biztositasa. A vezérlé automatikusan felismeri a reteszelé- és az
inditdjelek jelenlétét, s beinditia a szivattydt. A szivattyu elsé
bekapcsolasakor tanacsos a “Soft Start” mod alkalmazasa, a
vezérlbn valé aktivaldsa révén, mig a szivattyu ezt kovetd
inditasaihoz javasolt a “Soft Start” maéd tiltasa. A “Soft Start” méd
aktivalasi eljarasaval kapcsolatos informaciok a “Technical

Information”cimi alfejezet ,Jelek leirasa” ciml paragrafusaban

talalhaték. A TV70 Navigator elélapjan talélhatd zold Led, villogasi

frekvenciajaval jelzi, a rendszer Uizemi feltételeit:

— allé fény: a szivattyd normalisan forog;

— lassu villogas (kb. 400 ms-os periddusidével): a rendszer
felfutdsi, Stop vagy “Waiting for interlock” (varakozas
reteszelésre) allapotban van;

— gyors villogas: (kb. 200 ms-os periédusidével): hibaallapot.

A TV70 Navigator ledllitasa
A TV70 Navigator ledllitasdhoz elegendé a tapfesziltség
kikapcsolasa.

A VESZELY!

A vezérl6 nemzetkdzileg jovahagyott csatlakozédugdval
ellatott, haromeri haldzati kabellel kell, hogy taplalva legyen
(a rendelhet6 alkatrészeket lasd a tablazatban) .Mindig ezt a
héalézati kabelt kell hasznalni, s a csatlakozédugdt megfeleld
féldcsatlakozdval ellatott aljzatba illeszteni, az elektromos
kistlések elkerllése és az EK el6irasainak a tiszteletben
tartdsa érdekében. A vezérld belsejében nagyfesziliségek
alakulnak ki, melyek sulyos kérokat vagy halélt okozhatnak. A
vezérld barmely telepitési vagy karbantartdsi miveletének
megkezdése elétt ki kell huzni a halézati csatlakozét.

Vészledllas

A TV70 Navigator vészhelyzetben valé ledllitasahoz ki kell
huzni a halézati kabelt.

KARBANTARTAS

A TV70 Navigator nem igényel semmiféle karbantartast. Barmely
beavatkozast csak meghatalmazott személyzet hajthat végre. A
rendszeren t6rténé barmely beavatkozas megkezdése elétt a
tapbsszekoéttetést meg kell sziintetni.

MEGJEGYZES
A rendszernek javitasra vagy advanced exchange service
célbdl a gyartohoz valé visszakiildése elétt feltétlendl
szlikséges a jelen felhasznaloi kézikbnyvhéz mellékelt
,Biztonsdg és egészség” adatlap kKitbltése és helyi forgalmazo
irodaba valo eljuttatdsa. Ennek egy mdsolatat, az elkildést
megelézben, el kell helyezni a rendszer csomagoldsaban.

=" FicyELEM!

A TV70 Navigator az EN 61010-1 norma szerinti masodik telepitési
(avagy tulfeszliltségi) kategdridba tartozik. A berendezést tehat olyan
tapellaté vonalhoz kell kotni, mely ezt a kategériat kielégiti. A TV70
Navigator a be- / kimenetek és a soros kommunikacié szaméra olyan
csatlakozdkkal rendelkezik, melyek a kils6 aramkorokhdéz oly
maédon kell, hogy csatlakoztatasra keriljenek, hogy semelyik,
feszlltség alatt all6 rész se legyen elérhetd. Biztositani kell,
hogy a TV70 Navigator-hoz kététt készulék szigetelése, ahogyan ezt
az EN 61010-1 noma el6irja, egyszeres hiba esetén is megfelelé
maradjon.

Az opcionalis kiegészité felszerelések telepitésével kapcsolatosan
l&sd a “Technical Information’cim( alfejezetet.

HASZNALAT

Ebben a szakaszban a fontosabb miikddési eljarasok kerlilnek
ismertetésre. A vezérld hasznalata el6tt valamennyi
elektromos 6sszekéttetést Iétre kell hozni.

Amikor egy rendszert le kell selejtezni, megsemmisitésekor a
targykorbe tartozd nemzeti normaknak megfeleléen kell eljami.

MEGSEMMISITES

A cimkén jelenlévé "WEEE" logo jelentése.
Az alabb lathatd szimbdlum az EK "WEEE" elnevezési
iranyelvével dsszhangban kerul alkalmazasra.

Ez a szimbélum (mely csak az Eurdpai Kozosség
orszagaiban érvényes), azt jelzi, hogy a termék, melyen
megtalalhaté, NEM kertlhet k6zdnséges haztartasi vagy ipari
hulladékkal egyutt megsemmisitésre, hanem azt egy szelektiv
hulladékgyjté rendszerbe kell tovabbitani.
A végfelhasznalénak, a gydjtési és megsemmisitési eljaras
beinditasa céljabdl, az adasvételi szerzédés hataridéinek és
feltételeinek alapos attanulmanyozésa utan, fel kell vennie a
kapcsolatot a berendezés szallitéjaval, legyen ez a gyartd

vagy egy viszonteladé.
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INFORMACJE OGOLNE

Urzadzenie to jest przeznaczone do uzytku zawodowego. Przed
przystapieniem do korzystania uzytkownik powinien  wnikliwie
przesledzic zarowno ten podrecznik zawierajacy instrukcie jak
rowniez kazda inna dostarczona przez Varian informacje.Varian
uchyla sie od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w przypadku
calkowitego lub czesciowego nie przestrzegania swoich instrukcii,
przeznaczenia urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i jego
obslugi przez personel uprzednio nie przeszkolony, naprawy
urzadzenia bez odpowiedniej autoryzacji lub przeznaczenia
niezgodnego z obowiazujacymi, specyficznymi normami krajowymi.
Kontroler TV70 jest kontrolerem przystosowaym do pracy z pompami
Turbo-V70/D/LP. Jest zaopatrzony w pomocnicze laczniki poprzez
ktore mozliwym jest zasilanie dodatkowego ventylatora, sterowanie
zaworem vent pilotujac na odleglosc przy uzyciu komputera host
polaczonego z linia seryjna (RS232 lub RS 485). W nastepnych
paragrafach sa zawarte wszystkie informacje niezbedne dla
zagwarantowania bezpieczenstwa operatora podczas obslugi
urzadzenia. Szczegolowe informacje sa zawarte w dodatku do
“Technical Information”.

Podrecznik ten opiera sie na nastepujacych konwencjach

INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

Zaswiecenie i uzytkowanie TV70 Navigator

Do zaswiecenia TV70 Navigator wystarczy dostarczyc napiecie

zasilania. Kontroler rozpoznaje automatycznie obecnosc sygnalow

uruchomienia oraz interlock i uruchamia pompe. Do pierwszego

uruchomienia pompy wskazane jest uzycie sposobu “Soft Start”

uaktywnionego na kontrolerze, podczas nastepnych uruchomien

pompy nnnnalezy unieaktywnic sposob “Soft Start”. Procedura

aktywacji “SOFT Start” znajdujesie w paragrafie “ signal

description” rozdzialu “ Technical Information”. LED zielony

znajdujacy sie na pulpicie TV70 Navigator wskazuje poprzez

czestotliwosc migania warunki operatywne systemu:

— swiatlo stale: pompa obraca sie prawidlowo;

— migajace powoli (okres okolo 400 ms): system jest na
rampie, na stop lub “waiting for interlock”;

— migalace szybko (okres okolo 200 ms) warunki
nieprawidlowe.

Zatrzymanie TV70 Navigator
Do zatrzymania TV70 Navigator wystarczy odlaczyc go od

Amﬂm

Sygnaly ostrzegajace 0 zagrozeniu powinny zwrocic uwage operato-
ra na odpowiednia specyficzna procedure ktora jezeli nie jest
przestrzegana w sposob prawidlowy moze przyczynic sie do
powaznych obrazen osoby obslugujacej.

= uwagar

Sygnaly wzrokowe ukazujace sie przed procedura jezeli zostana
Zlekcewazone moga spowodowac uszkodzenia urzadzenia.

PRZYPIS
Przypisy zawieraja najwazniejsze informacje wyciagniete z tekstu.

MAGAZYNOWANIE

Podczas transportu i przechowywania w magazynie Navigatora TV70
nie powinny byc przekroczone nastepujace warunki otoczenia:

— temperatura: od -20 °C do +70 °C
— wilgotnosc wzgledna: 0 - 95% (nie kondensujaca).

PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI

TV 70 Navigator zostaje dostarczony w specjalnym, ochronnym
opakowaniu; jezeli opakowanie prezentuje jakiekolwiek uszkodzenia
ktore moglyby powstac podczas transportu wowczas nalezy
niezwlocznie powiadomic najblizszy, lokalny punkt sprzedazy. Nie
wyrzucac opakowania poniewaz jest ono calkowicie rycyklowalne i
odpowiada normom CEE 85/399 dotyczacym ochrony srodowiska.

INSTALACJA

Nie instalowac i/lub uzytkowac kontrolera w miejscach gdzie
moze byc narazony na dzialanie warunkow atmosferycznych
(deszcz, mroz, snieg), pylow, gazow agresywnych, w
srodowisku wybuchowym lub o duzym zagrozeniu pozarowym.
Podczas pracy niezbedne jest zachowanie nastepujacych
warunkow otoczenia:

e temperatura: od O °C do +40 °C

e wilgotnosc wzgledna: 0 - 95% (nie kondensujaca).

zrodla zasilania.

Kontroler jest zasilany przy uzyciu kabla skladajacego sie z trzech
przewodow (patrz tabela czesci na zamowienie) i rodzaju wtyczki
odpowiadajacej standartom miedzynarodowym gwarantujacego
bezpieczne uzytkowanie. Nalezy wylacznie uzywac tego rodzaju
kabla zasilajacego i wlaczac wtyczke do gniazdka
odpowiadajacego przepisom Unii Europejskiej tzn. posiadajacego
polaczenie z masa celem wykluczenia iskrzen. We wnetrzu
kontrolera powstaja wysokie napiecia ktore moga byc przyczyna
powaznych obrazen Ilub wypadkow smiertelnych. Przed
przystapieniem do jakiejkolwiek operacji instalowania lub
konserwacji nalezy odlaczyc go od zrodla zasilania.

Zatrzymanie w warunkach zagrozenia

Do zatrzymania TV70 Navigatora w warunkach zagrozenia
nalezy wylaczyc kabel zasilajacy.

KONSERWACJA

TV70 Navigator nie wymaga zadnej konserwaciji. Jakakolwiek
interwencja powinna byc wykonywana wylacznie przez personel
autoryzowany. Przed przystapieniem do jakiejkolwiek interwencji w
systemie nalezy nalezy odlaczyc go od zrodla zasilania.

PRZYPIS

Przed wyslaniem systemu do producenta lub do advanced
exchange service celem naprawy nalezy koniecznie wypelnic |
przeslac do lokalnego biura sprzedazy karte Bezpieczenstwa |
Higieny Pracy ktora jest dolaczona do podrecznika instrukcji.
Natomast kopie tej Karty nalezy dolaczyc do systemu przed
wysylka do naprawy.

=" uwaca!

TV70 Navigator nalezy do drugiej kategorii instalowania (lub
nadnapiecia) regulowanej przez norme EN 61010-1. Podlaczyc
wiec urzadzenie do linii zasilajacej przystosowanej do tej kate-
gorii. TV70 Navigator jest zaopatrzony w laczniki do
wejsc/wyjsc jak rowniez do komunikacji seryjnej ktore nalezy
podlaczyc do obwodow zewnetrznych w taki sposob zeby
zaden element pod napieciem nie byl latwo dostepny. Upew-
nic sie czy isolacja podlaczonego do TV70 Navigator ur-
zadzenia jest wystarczajaca nawet w przypadku uszkodzenia
tylko jednego elementu iczy odpowiada normie EN 61010-1.

Jezeli chodzi o instalacje dodatkowych akcesoriow patrz “Technical
Information”.

UZYTKOWANIE

Paragraf ten zawiera podstawowe procedury operatywne.
Przed przystapieniem do uzytkowania kontrolera nalezy
wykonac wszystkie polaczenia elektryczne.

W przypadku decyzji ziomowania wykonac operacje respektujac
krajowe, specyficzne normy.

PRZETWORSTWO ODPADOW

Objasnienie znajdujacego sie na etykiecie znaczenia logo
“WEEE”. Uzyty ponizej symbol jest zgodny z wymogiem zar-
zadzenia “WEEE” Unii Europejskiej. Symbol ten (prawo-
mocny tylko w krajach Unii Europejskiej) oznacza, ze
wyrob ktory nim zostal oznaczony NIE moze byc przetworzo-
ny jako odpad razem z innymi domowymi lub przemyslowymi
natomiast musi byc skladowany w miejscu przeznaczonym dla
odpadow do przerobki zroznicowanej . Dlatego tez poleca sie
uzytkownikowi, , po uprzedniej weryfikacji terminu i warunkow
zawartych w kontrakcie sprzedazy, nawiazac kontakt z do-
stawca lub sprzedawca urzadzenia w celu uruchomienia pro-
cesu zbiorki i przerobu.

87-900-956-01 (F)



VSEOBECNE INFORMACE

Tento pfistroj je uréen pro profesionalni potfebu. UzZivatel si musi
pfed pouzitim tuto pfirucku velmi pozorné precist, ale i kazdou
dalSi aktualizaci, kterou podnik Varian bude pfedavat. V dusledku
nedostatecného i ¢asteCné nespravného pouziti, nebo v pripadé
chyb nevySkoleného personalu €& neopravnénych zasahu a
neodpovidajicich specifickym statnim normam, Varian nepiijima a
nenese zadnou zodpovédnost. Kontrolér TV70 Navigator se
obzvlast hodi k pouzivani s ¢erpadly Turbo-V70/D/LP. Je sloZen z
vypomocnych konektord, jejichz prostfednictvim se muize napajet
doplrikovy ventilator, Fidit ventil ventilatoru, dalkové fidit pres
pocitac host, ktery je spojen se seridni linkou (RS232 nebo
RS485). V nasledujicich odstavcich jsou uvedeny veskeré nutné
informace, tykajici se operatora a bezpecnostnich podminek
béhem provozu pfistroje. Detailni informace se nachazeji v
dodatku "Technical Information”.

Tato pfirucka pouziva nasledujici bézna oznaceni:

A NEBEZPECI!

Odkazy, které upozorfiuji na nebezpedi a donuti operatora, aby
se fidil dle procedury nebo specifické praktiky, ktera nebude-li
fadné vykonana, mlze ohrozit vaznym zpusobem jeho zdravi.

= pozor!

Tyto zpravy byvaji vizualizovany pred jakoukoliv procedurou, je tfeba
se jimi fidit, aby nedoslo k poskozeni pfistroje.

POZNAMKA
Poznamky, vyjmuté z textu obsahuji velmi dileZzité informace.

USKLADNENI

Béhem dopravy a skladovani TV70 Navigator, se musi dbat
na nasledujici podminky prostfedi:

e temperatura: od -20 °C do +70 °C

e relativni vlhkost: 0 - 95% (nesmi kondenzovat).

PRIPRAVA K INSTALACI

Kontrolér TV70 Navigator je dodavan v speciélnim ochranném
baleni; objevi-li se nasledkem dopravy néjaké poskozeni, je
tfeba se okamzité obratit na mistni prodejni servis. Balici
material se nesmi odkladat v pfirodé. Tento material se maze
kompletné recyklovat, nebot se shoduje se smérnicemi EU,
CEE 85/399, které se tykaji zivotniho prostfedi.

INSTALACE

Kontrolér se nesmi instalovat v mistech vystavenych
atmosferickym vlivim (dést, mraz, snih), prachu, agresivnim
plynim, na vybusnych mistech nebo na mistech kde existuje
velkeé riziko pozard.

Béhem provozu je tfeba, aby se respektovaly nasledujici
podminky, tykajici se operativniho prostredi:

—  Teplota: od O °C do +40 °C

— Relativni vlhkost: 0 - 95% (nesmi kondenzovat).

=" pozor!

TV70 Navigator patfi do druhé instalacni kategorie (nebo
prepéti), ktera je uréena normou EN 61010-1. Mechanismus je
tfeba spojit s napajeci, ke kategorii pfizpisobenou linkou.
TV70 Navigator ma konektory na vstupy/vystupy a na serialni
komunikaci, kteréto musi byt propojeny s vnéjSimi obvody tak,
aby zadna ¢ast nachazejici se pod napétim nemohla byt
dostupna. Presvédcit se, aby izolace mechanismu spojeného
s TV70 Navigator byla adekvatné provedena i v pfipadé jediné
poruchy, dle normy EN 61010-1.

Pro instalaci opéniho pfisluSenstvi je tfeba se podivat do
sekce "Technical Information”.

POUZITI

V tomto odstavci jsou uvedeny hlavni operativni postupy.

Pfed pouzitim kontroléru je tfeba provést veskera elektricka
spojeni.
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PRIRUCKA K POUZITI

Zapinani a Pouzivani TV70 Navigator

Pro zapnuti TV70 Navigator postai privodit elekirické napéti.

Kontrolér sdm automaticky rozpozné signaly interlock a spusténi,

takze spusti ¢erpadlo. Pfi prvnim spusténi ¢erpadla se doporucuje

pouzit zpusob “Soft Start”, kterou na kontroléru uvedete do chodu,

pro dalSi spusténi Cerpadla se doporuCuje deaktivovat zpusob

“Start”. Ohledné procedury spusténi tykajici se modality “Soft

Start” je tfeba se obracet na odstavec “Signal Description” v

kapitole “Technical Information”. Zeleny LED umistény na panelu

TV70 Navigator se svou blikajici frekvenci urCuje operativni

podminky systému:

— nepretrzité rozsviceny: ¢erpadlo je v normalni rotaci;

— blikd pomalu (faze pfibl. 400 ms): systém je ve stavu
rampy, nebo ve Stopu, nebo ve “Waiting for interlock”;

— blika rychle (faze pribl. 200 ms): vyskytla se chyba.

Zastaveni TV70 Navigator
K zastaveni TV70 Navigator postaci prerusit elektrické napéti.

A NEBEZPECI!

Kontrolér musi byt napéjen tfidratovym kabelem (viz tabulku
soucasti, které Ize objednat) se =zastrékou shodnou s
mezinarodnim standardem, ktera zaruCuje bezpecnost
uzivatele. VySeuvedeny kabel je tfeba neustdle pouzivat,
zéstr€ku zasunovat do zésuvky s adekvatiné uzeménym
spojenim, aby se predeslo elektrickym vybojim a aby se
respektovaly smérnice CE.

Uvnitf kontroléru dochazi k vysokym napétim, ktera jsou velmi
nebezpe€nd i smrtici. Pfed provedenim jakékoliv instalaéni €i
udrzbové prace na kontroléru, je tfeba ho odpoijit od pfikonu.

Nouzové zastaveni

Je-li tfeba pfivolat nouzové zastaveni TV70 Navigator, postaci
odpoijit elektricky kabel.

UDRZBA
Kontrolér TV70 Navigator nevyzaduje Zzadnou udrzbu. Jakykoliv
zasah musi byt vykonan jen opravnénym personalem.

Nejdfive, pfed jakymkoliv zdsahem na systému, je tfeba ho
odpoji od elektrického prikonu.

POZNAMKA

V pripadé potreby opravit systém, nejdfive neZz ho poslete
vyrobci nebo lokalnimu advanced exchange service, je tfeba
vyplnit listek "Bezpecnost a Zdravi', ktery je priloZeny k
tomuto navodu k pouZiti a poslat ho do kancelafe mistniho
prodeje. Kopie listku se pfed odeslanim musi viozZit do vnitrku
obalu systému.

Bude-li zapotfebi kontrolér likvidovat, musi se postupovat dle
platnych specifickych statnich norem.

LIKVIDACE

Vyznam loga "WEEE" nachazejiciho se na Stitku. Nize
uvedeny symbol odpovida smérnicim CE pojmenovanym
"WEEE". Tento symbol (platny jen pro staty Evropské Unie)
uréuje, Ze vyrobek, ktery je takto oznaéen NESMI byt likvido-
van spole¢né s ostatnimi domacimi nebo pramyslovymi odpa-
dy, ale je nutno ho prfedat do patficnych provoznich sbéren,
kde musi byt tfidén a likvidovan oddélené od méstského o-
dpadu. UzZivateli, ktery mini vyrobek likvidovat doporuc¢ujeme,
aby se nakontaktoval pfimo s vyrobcem nebo prodejcem,
ktery se po patficném provéfeni termind a smluvnich
podminek postara o kompletni likvidaci uvedeného vyrobku.

AET
SN

87-900-956-01 (F)



VSEOBECNE INFORMACIE

Tento pristroj je ur€eny pre profesionalne pouzitie. UzZivatel si musi
pred pouzitim velmi pozorne precitat tento navod, ako aj dalSie
doplnky, vydané firmou Varian. Za nedostatocné, alebo Ciastocne
nespravne pouzitie, alebo v pripade chyb nevyskoleného
personalu, &i neopravnenych zasahov a nezodpovedajucich
Specifickym Statnym normam, Varian neprebera na seba Ziadnu
zodpovednost.  Controller TV70 Navigator je controller
prispésobeny na pouzivanie s Cerpadlami Turbo-V70/D/LP. Ma
vypomocné konektory, ktorymi je mozné napajat doplrikovy
ventilator, riadit’ ventil ventilatora, dialkove ovliadany cez pocitac
host, napojeny so seridlnou liniou (RS232 o RS485). Dalej su
uvedené vSetky potrebné informacie, potrebné pre bezpecnost
pracovnika poCas pouzitia pristroja. Detailné informécie su v
dodatku “Technical information”.

Tento navod pouziva nasledujlice bezné oznacenia:

A NEBEZPECIE!

Odkazy, ktoré upozorfiuji na nebezpecie donutia pracovnika, aby
zachovaval spravny postup a Specifikacie, ktoré, v pripade ze
nebudu spravne vykonané, mbzu vazne ohrozit’ jeho zdravie.

=" pozor

Signaly pozoru su zobrazené pred akymkolvek postupom.
Musia byt dodrzané, aby nedoslo k poskodeniu pristroja.

POZNAMKA
Poznamky vybraté z textu, obsahuju velmi déleZité informacie.

USKLADNOVANIE

Pocas prepravy a skladovania TV70 Navigator nesmu byt
prekrocené tieto podmienky prostredia:

— teplota: od -20 °C do +70 °C

— reletivna vlhkost: 0 - 95% (nesmie kondenzovat).

PRIPRAVA PRE INSTALACIU

TV70 Navigator je dodany v Specidlnom ochrannom baleni;
ked zistite Skody, ktoré sa mohli stat poCas prepravy, obratte
sa na miestny predajny servis. Obal nezahadzuje . Tento
material je mozné Uplne recyklovat, pretoze sa zhoduje so
mernicami CEE 85/399, tykajuce sa Zivotného prostredia.

INSTALACIA

Controller nesmie byt inStalovany na miestach, vystavenych
atmosferickym vplyvom (dazd, mréz, sneh) prachu, agresivnym
plynom, na vybusnych miestach, alebo na miestach kde sa
vyskytuje velké riziko poziaru. PoCas prevadzky je potrebné, aby
boli reSpektované tieto podmienky prostredia:

— teplota: od + 0 °C do +40 °C

— relativna vlhkost: 0 - 95% (nesmie kondenzovat).

=" pozoRt

TV70 Navigator patri do druhej indtalacnej kategodrie (alebo
nadmerné napatie), ktora je uréena normou EN 61010-1.
Pristroj je treba spojit s napajacou, ku kategorii prispdsobenou
linkou. TV70 Navigator ma spojky na vstupy/vystupy a pre
serialnu komunikaciu, ktoré musia byt prepojené s vonkajsimi
obvodmi tak, aby ziadna €ast, ktora je pod napatim, nemohla
byt dostupna. Skontroluijte, ¢i izolacia pristroja, napojeného na
TV70 Navigator je spravne prevedend aj v pripade jedingj
ppruchy podla normy EN 61010-1.

Pre instalaciu "Technical

Information".

zvoleného prisluSenstva  vid

POUZITIE

V tomto odstavci su uvedené hlavné operativne postupy.
Pred pouzitim controller je treba previest vSetky elektrické
napojenia.
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NAVOD K POUZITIU

Zapnutie a pouzitie TV70 Navigator

Pre zapnutie TV70 Navigator sta¢i dodat elektrické napéatie.

Controller sam automaticky rozpozna signdly interlock a

zapnutie a spusti ¢erpadlo. Pri prvom spusteni Cerpadla sa

doporucuje pouzit spdsob “Soft Start”, ktory uvediete do chodu

na controlleri, pre dalSie spustenia Cerpadla sa doporuéuje

deaktivovat sposob “Soft Start”. Pre postup spustenia “Soft

Start” sa riadte podla odstavca “Signal Description” v kapitole

“Technical Information”. Zeleny LED, umiestneny na paneli

TV70 Navigator so svojou blikajucou frekvenciou urcuje

operativne podmienky systému:

— nepretrzite rozsvieteny: ¢erpadlo sa to¢i normalne;

— blikd pomaly (doba priblizne 400 ms): systém je v stave
rampy alebo v Stopu, alebo vo “Waiting for interlock”;

— blika rychle (doba priblizne 200 ms): vyskytla sa chyba.

Zastavenie TV70 Navigator
Pre zastavenie TV70 Navigator staci prerusit’ elektrické napétie.

A NEBEZPECIE!

Controller musi byt napojeny na siet s trojdétovym napdjacim
kablom (vid' tabulku objednavajlcich suciastok) so zastrckou, ktora
zodpoveda medzinarodnej urovni atak zabezpecuje bezpecnost
uzivatela. Pouzivajte vyhradne tento napajaci kébel a zastrCku
zasUvajte do zéstrcky, ktord ma vhodné uzemnenie, aby ste sa
vyhli elektrickému vyboju. Tato musi reSpektovat stanovenia EU.
Vo vnutri “controller” sa vytvara vysoké napétie, ktoré moze
spbsobit vazne Skody alebo smrt. Pred akymkolvek ukonom,
tykajuceho sa instalacie alebo udrzby “controller-a” nezabudnite
vytiahnut' zastréku z elektrickej zasuvky.

Nudzové zastavenie

Pre nudzové zastavenie TV70 Navigator
elektricky kabel.

UDRZBA

TV70 Navigator nevyzaduje Ziadnu udrzbu. Kazdy zasah musi

previest povereny persondl. Pre akymkolvek zasahom je treba
pristroj odpojit od elektrického prikonu.

staCi odpojit

POZNAMKA
Pred odoslanim pristroja k vyrobcovi pre opravu alebo
advanced exchange service, je treba vyplnit Stitok
"Bezpecnost a Zdravie", ktory je priloZeny k tomuto navodu a
poslat' ho do kancelarie miestneho predaja. Kdpia Stitku sa
pred odoslanim musi vloZit do obalu pristroja.

V pripade likvidacie pristroja postupujte podfa Specifickych
Statnych noriem.

LIKVIDACIA

Vyznam loga "WEEE" nachadzajuceho sa na $titkoch.
Aplikovanie doluozznaéeného symbolu dodrzuje smernicu EU
s nazvom "WEEE".

Tento symbol (platny iba pre $taty Eurépskej Unie) zna-
mena, ze vyrobok s tymto Stitkom NESMIE byt odstraneny
spolu s beznym domécim alebo priemyselnym odpadom, ale
sa musi odstranit ako deleny odpad.

Vyzyvame preto kone¢ného uzivatela, aby sa skontaktoval s
dodavatelom pristroja, ¢i uz je to vyrobca alebo predajca za
ucelom jeho likvidacie podra zmluvnych podmienok predaja.

87-900-956-01 (F)



SPLOSNE INFORMACIJE

Naprava je namenjena samo za strokovno rabo. Uporabnik
mora temeljito prebrati priro¢nik in pri tem upoStevati vsako
dodatno informacijo, ki jo nudi Varian. Varian ne odgovarja v
sluCaju celotnega ali delnega nespo$tovanja navodil, pri
nepravilni uporabi s strani nestrokovnega osebja, v sluéaju
nedovolijenih posegov ali pri zanemarjenju specificnih
nacionalnih meril. Controller TV70 Navigator je primeren za
uporabo ¢rpalk Turbo-V70/D/LP. Ima pomocne konektorje s
katerimi je mogo¢ napoj dodatnega ventilatorja, upravljanje
vent zaklopko, krmiljenje tega s daljinskim upravljanjem preko
host racunalnika, prikljuéenega na serijsko linijo (RS232 o
RS485). V naslednjih odstavkih so navedene vse informacije, ki
S0 potrebne za zagotavijenje sigurnosti uporabnika med
rokovanjem s to napravo. PodrobnejSe informacije najdete v
dodatku “Technical information”.

Varnostne informacije so razvr§cene v dva razreda:

A SVARILO!

Znak svarila opozarja uporabnika, da mora pri doloenem
postopku ali pri posebnem delovanju paziti. KrSitev svarila
lahko privede do lazjih ali hudih telesnih poskodb.

=" pozor!

Znak ‘pozor se pojavi pred postopke, ki ¢e jih uporabnik
zanemari, lahko napravo po$koduje.

OPOMBA
Opombe vsebujejo vse najbolj pomembne informacije iz besedila.

SKLADISCENJE

Med prevaZzanjem in skladis¢enjem TV70 Navigator-ja morate
zagotoviti naslednje pogoje okolice:

— temperatura: da -20 °C a +70 °C

— relativna vlaga: 0 - 95% (ne-kondezna).

PRIPRAVA ZA MONTAZO

I TV70 Navigator dobite v zaS&itni embalazi; ¢e so na
embalazi znaki poskodbe, ki naj bi nastale med transportom,
obrnite se krajevnemu prodajalnemu biroju. Pri odstranitvi
embalaZe, pazite, da TV 301 Navigator ne bi padel na tla ali
da ne podlegel padcem ali nihanju. Ne zavrzite embalaze v
okolico. Material lahko v celoti reciklirate in ustreza direktivi
CEE 85/399 za za&¢ito okolja.

MONTAZA

Controller-a ne smete montirati ali uporabiti v okolici, ki je
izpostavljena klimatskim dejavnikom (dezju, ledu, snegu),
prahu, agresivnim plinom, v okolici kjer obsatja nevarnost
vnetja ali pozara. Med delovanje morate zagotoviti naslednje
pogoje okolicei:

— temperatura: do+ 0 °C do +40 °C

— relativna vlaga: 0 - 95% (ne-kondezna).

=" pozor!

TV70 Navigator spada k drugi montazni kategoriji (ali
kategorija vecje napetosti), kot je predvideva normativa EN
61010-1. Priklugite napravo na napajalno linijo, ki ustreza taki
kategoriji. TV 70 Navigator ima konektorje za vhod/izhod in za
serijsko komunikacijo, ki jih morate prikljuciti na zunanje vezje,
tako da ne boste imeli dostopa do delov, ki so pod napetostjo.
Zagotovite, da boste ustrezno izolirali priklju€éeno napravo na
TV 70 Navigator, tudi v slu¢aju samotnega kvara kot
predvideva normativa EN 61010-1.

Za montazo dodatnih delov, oglejte si "Technical Information".

UPORABA

V tem odstavku so navedeni glavni operativni postopki.

Preden bi uporabili sistem, morate prikljuciti vse elektri¢ne in
pnevmatske kable.
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Vklopitev in uporaba TV70 Navigatorja

Za vklopitev TV 70 Navigatorja morate dovoditi napajalno napetost.

Vgrajeni Controller avtomati¢no spozna signale interlocka in

zagona, ter pozene ¢Erpalko. Za prvo vklopitev Crpalke nastavite

modaliteto “Soft Start” na controllerju, za naslednje zagone ¢palke
svetujemo da izklju€ite modus “Soft Start”. Za postopek aktiviranja

“Soft Start” modusa si oglejte paragraf “Signal Description” v

poglavju “Technical Information”. Zeleni LED, ki se nahaja na

plos¢i na temelju TV 70 Navigatorja pokaze z utripanjem
svetilke operativne pogoje sistema:

— fiksno utripanje: ¢érpalka navadno vrti;

— pocasno utripanje (doba od priblizno 400 ms): sistem je v
stanju pospeSevanja ali zaviranja, ali Stopa, ali “Waiting
for interlock”;

— hitro utripanje (doba od priblizno 200 ms): napaka.

Zaustavitev TV70 Navigatorja
Za zaustavitev TV70 Navigator izklopite napajalno napetost.

A SVARILO!

Controller ima napajalni vod s tremi zicami (gledaj tudi
preglednico delov, ki lahko naro¢i§) in mednarodno priznan
vtika¢ za varnost uporabnika. Uporabljajte vedno ta napajalni
kabel in vtaknite vtika¢ v vtiénico z ustreznim masovnim
vezanjem, ker drugace vas lahko strese elektri¢ni tok in da se
tako pridrzite ES meril.

Znotraj controller-jev se stvori visoka napetost, ki
¢loveku povzroéi hude poSkodbe ali celo smrt.

Preden bi nadaljevali s katerokoli dejavnostjo montaze ali pa
vzdrzevanja, izklopite controller iz vti¢nice.

lahko

Silna zaustavitev

Da bi zaustavili TV70 Navigator v zasili,
napajalni kabel .

VZDRZEVANJE

TV 301 Navigator ne potrebuje vzdrzevanja. Samo pooblas¢eno
osebje lahko rokuje s to napravo. Pred katerikoli posegom,
napravo izklopite.

morate izklopiti

NOTE

Preden bi konstruktoru vnovi¢ poslali popravijalnemu sistemu
ali advanced exchange servisu, morate najprej izpolniti in
poslati krajevnemu prodajalnemu biroju okvir¢ek "Sigurnost in
zdravje", ki je priloZen priro¢niku. Primerek okvir¢ka posijite
skupaj z embalaZo celotnega sistema.

Controller zavrzite kot
drzavnimi predpisi.

industrijski odpadek v skladu z

ODLAGANJE OPADKOV

Pomen znamke "WEEE" na etiketah.

Spodaj navedeni simbol je v skladu z direktivo ES znano pod
imenom “"WEEE".

Ta simbol (ki velja samo v drzavah Evropske Skupnosti)
pomeni, da izdelek NE SMETE ODSTRANITI skupaj z ostalimi
komunalnimi ali pa industrijskimi odpadki, temve¢ morate
poskrbeti za njihovo primerno locevanje.

Zato pozivamo uporabnike, da se ali pri prodajalnem centru ali
pa pri prodajalcu seznani o postopku lo€evanja in odstranitve
odpadkov, Sele nato, ko se je seznanil s pogoji in z merili ku-
popordajne pogodbe.

\@
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GENERAL INFORMATION

This equipment is destined for use by professionals. The user
should read this instruction manual and any other additional
information supplied by Varian before operating the equip-
ment. Varian will not be held responsible for any events occur-
ring due to non-compliance, even partial, with these
instructions, improper use by untrained persons, non-
authorized interference with the equipment or any action con-
trary to that provided for by specific national standards.

The TV70 Navigator controller can be used with the Turbo-
V70/D/LP pumps. It is equipped with auxiliary connectors with
allow to supply a supplementary fan, to control the vent valve
and to drive it in remote mode by a host computer connected
by a serial line (RS232 or RS485). The following paragraphs
contain all the information necessary to guarantee the safety
of the operator when using the equipment. Detailed informa-
tion is supplied in the appendix "Technical Information".

This manual uses the following standard protocol:

A WARNING!

The warning messages are for attracting the attention of the
operator to a particular procedure or practice which, if not fol-
lowed correctly, could lead to serious injury.

=" cauTtion

The caution messages are displayed before procedures
which, if not followed, could cause damage to the equipment.

NOTE
The notes contain important information taken from the text.

INSTRUCTIONS FOR USE

Switching on and Use of TV70 Navigator

To switch on the TV70 Navigator it is necessary to supply the

mains. The controller automatically recognizes the interlock

and start signals presence and start up the pump.

At the first pump start up it is recommended to use the “Soft

Start” mode by enabling it on the controller. For the following

start ups it is recommended to disable the “Soft Start” mode.

For the “Soft Start” mode activation procedure, see the para-

graph “Signal Description” in the chapter “Technical Informa-

tion”. The green LED located on the TV70 Navigator base

front panel indicates with its flashing frequency the system

operating conditions:

- with no flashing: the pump is normally rotating;

- slowly flashing (period of about 400 ms): the system is in
ramp, or in Stop, or in “Waiting for interlock” status;

- fast flashing (period of about 200 ms): error condition.

TV70 Navigator Switching off

To switch off the TV70 Navigator it is necessary to remove the
mains. The integrated controller immediately stops the pump.

The Turbo-V controller must be powered with 3-wire power
cord (see orderable parts table) and plug (internationally ap-
proved) for user's safety. Use this power cord and plug in
conjunction with a properly grounded power socket to avoid
electrical shock and to satisfy CE requirements .

High voltage developed in the controller can cause severe in-
jury or death. Before servicing the unit, disconnect the input
power cable.

STORAGE

When transporting and storing the pumps, the following envi-
ronmental requirements should not be exceeded:

temperature: from -20° to +70 °C

relative humidity: 0 - 95% (non-condensing)

PREPARATION FOR INSTALLATION

The TV70 Navigator is shipped inside a special protective ca-
se; in case of damage occurred during the transport, please
contact the local selling centre. Do not throw the case in the
environment. The material is totally recyclable in accordance
with the directive CEE 85/399 for the environmental protection.
INSTALLATION. Do not install or use the controller in an envi-
ronment exposed to atmospheric agents (rain, snow, ice),
dust, aggressive gases, or in explosive environments or those
with a high fire risk. During operation, the following environ-
mental conditions must be respected:

—  temperature: from + 0 °C to +40 °C

—  relative humidity: 0 - 95% (non-condensing)

Emergency Stop

To immediately stop the TV70 Navigator in an emergency
condition it is necessary to remove the supply cable from the
main plug.

MAINTENANCE

The TV70 Navigator does not require any maintenance. Any
work performed on the system must be carried out by author-
ized personnel.

NOTE
Before returning the controller to the constructor for repairs, or
replacement with a reconditioned unit, the "Health and Safety"
sheet attached to this instruction manual must be filled-in and
sent to the local sales office. A copy of the sheet must be in-
serted in the system package before shipping.

=" cauTtion

The TV70 Navigator belongs to the second installation (or
overvoltage) category as per directive EN 61010-1. Connect
the device to a mains line that satisfy the above category.

The TV70 Navigator has Input/Output and serial communica-
tion connectors that must be connected to external circuits in
such a way that no electrical part is accessible.

Be sure that the insulation of the device connected to the
TV70 Navigator is adequate even in the case of single fault as
per directive EN 61010-1.

For installation of optional accessories, see "Technical
Information".

USE

This paragraph details the fundamental operating procedures.
Make all electrical connections before the use of the system.

If a controller is to be scrapped, it must be disposed of in ac-
cordance with the specific national standards.

DISPOSAL

Meaning of the "WEEE" logo found in Ilabels
The following symbol is applied in accordance with the EC
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.
This symbol (valid only in countries of the European
Community) indicates that the product it applies to must NOT
be disposed of together with ordinary domestic or industrial
waste but must be sent to a differentiated waste collection
system.

The end user is therefore invited to contact the supplier of the
device, whether the Parent Company or a retailer, to initiate
the collection and disposal process after checking the con-
tractual terms and conditions of sale.

T
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DESCRIPTION OF THE TV70 NAVIGATOR

The controller is a solid-state frequency converter which is
driven by a single chip microcomputer and is composed of two
PCBs which include power supply and 3-phase output, analog
and input/output section, microprocessor and digital section.

The power supply, together with the 3-phase output, converts
the single phase AC mains supply into a 3-phase, low voltage,
medium frequency output which is required to power the

pump.

The controller can be operated by two way:
e  serial RS232/485 communication with a host computer

e remote I/O signals

TECHNICAL SPECIFICATION

Rotational speed

75 Krpm (default and Max)

setable from 75 down to 15 Krpm

Start-up time < 2 minutes

Pwr supply

(Line type):
Input voltage: 100 - 240 Vac
Input freq.: 50 - 60 Hz
Max input pwr: 210 VA
Stand-by pwr: 10W

Max out power:

Pwr supply

(24 Vdc type):
Input voltage:
Max input pwr:
Stand-by pwr:
Max out power:

75 W in normal air or water cooling
100W in Ramp air or water cooling

24 Vdc (20 - 28 Vdc)

140 W

10w

75 W in normal air or water cooling
100W in Ramp air or water cooling

Protection fuse

4 A (Line type):

Protection fuse

8 A (24 Vdc type):

Compliance with:

EN-CENELEC 55011

IEC 1000-4-2 (ex 801-2)
IEC 1000-4-3 (ex 801-3)
IEC 1000-4-4 (ex 801-4)
EN 61010-1 (IEC 1010-1)

Power cable

With European or NEMA plug
3 meters long (optional)

Serial communica-
tion ( kit)

RS232 cable with a 9-pin D type
male connector and a 9-pin D type
female connector, and software
(optional)

Operating
temperature

0°Cto+40°C

Storage temperature

-20° Cto +70° C

Pump Output

54 Vac, three phase,
1250 Hz (max)

Weight kg (Ibs):

Controller:

1(2.2)

Pollution Degree

2

Installation Category

18

TECHNICAL INFORMATION

NOTE

When the TV70 Navigator has been stored at a temperature
less than 5°C, wait until the controller has reached the above
mentioned temperature.

TV70 NAVIGATOR OUTLINE

The following figures show the TV70 Navigator outlines (di-
mensions are in inches [mm]).

87-900-956-01 (F)



TECHNICAL INFORMATION
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INTERCONNECTIONS

Input power connector (Line type) 969-8971

The following figure show the input power connector.

LINE

/ LINE

EARTH
1

Input power connector (24 Vdc type) 969-8970

The following figure show the input power connector.

24 Vdc

o))
Do

TECHNICAL INFORMATION

P5 — External fan

COMMON— — — &

+24VDC — — [ =
| MAX 150mA

This is a dedicated 24 Vdc connector to supply the optional
external fan.

J5 - IN-OUT

N ooooood)

\ ) O000O000O0 N )
15 9 ~

~—

This connector carries all the input and output signals to re-
mote control the TV70 Navigator.

It is a 15-pins D type connector; the available signals are de-
tailed in the table, the following paragraphs describe the signal
characteristics and use.

EARTH GND Common
P3 - Vent
COMMON———1 =* U
ENABLEfff JZ D,W,,777+24VDC
I MAX 60mA

This is a dedicated 24 Vdc connector to control the optional
vent valve.

PIN N. SIGNAL NAME INPUT/
OUTPUT

1 START/STOP (+) IN

2 START/STOP (-) IN

3 INTERLOCK (+) IN

4 INTERLOCK (-) IN

5 SPEED SETTING (+) IN

6 SPEED SETTING (-) IN

7 SOFT START (+) IN

8 SOFT START (-) IN

9 +24 Vdc ouT
10 SPARE

11 PROGRAMMABLE SET POINT ouT
12 SPARE

13 FAULT OUTPUT ouT
14 PROGRAMMABLE ANALOG ouT

SIGNAL (+)
15 e GROUND (24 Vdc) ouT
e PROGRAMMABLE ANALOG
SIGNAL (-)

87-900-956-01 (F)




Signal description

START/STOP: input signal to start or stop the pump. With the

supplied cover connector the START/STOP (+) signal is con-

nected to the +24 Vdc pin and the START/STOP (-) signal to

the GROUND pin: in this condition the pump automatically

starts as soon as the controller recognises the input supply

("Plug & Pump").

INTERLOCK: input signal to control the pump rotation. With

the supplied cover connector the INTERLOCK (+) signal is

connected to the +24 Vdc pin and the INTERLOCK (-)signal to

the GROUND pin.

SPEED SETTING: PWM input signal to set the pump speed.

The PWM signal characteristics must be the following:

e frequency: 100 Hz +/-20%

e ampitude: 0 - 24 V max

e duty cycle range: from 25% to 75% corresponding to a
pump speed from 250 Hz (25%) to 1250 Hz (75%) linearly.

F [Hz]

1250 - - -

20 25 50 75 100 Duty Cicle

[%]

If any signal isn’t applied (no connection) the pump speed is
set to “High Speed” (1250 Hz max and settable by window
“120”).

If a continuous signal is applied (pin 5 fixed at +24 V and pin 6
fixed to ground) the pump speed is set to “Low Speed”.

The Low Speed frequency is settable by window “117” (see
“RS232/RS485 Communication Description”).

PROGRAMMABLE ANALOG SIGNAL: this output signal is a
voltage (from 0 to 10 Vdc) linearly proportional to a reference
quantity (frequency or power) set by the user (OV = OW or
OHz; 10V = 100W or 1250Hz). The default setting is the fre-
quency.

FAULT: this open collector output signal is closed when a
controller fault condition is detected.

PROGRAMMABLE SET POINT: this open collector output
signal is enabled when the reference quantity chosen (fre-
quency, current or time) is higher than the set threshold. The
signal can be "high level active" (that is the output is normally
at 0 Vdc and becomes 24 Vdc when activated), or "low level
active" (that is the output is normally at 24 Vdc and becomes 0
Vdc when activated). Moreover, if the reference quantity is the
frequency or the current, it is possible to set the hysteresis (in
% of the threshold value) to avoid bouncing.

For example:

- reference quantity: frequency
- threshold: 500 Hz

- hysteresis: 1%

- activation type: "high level"

- mask time: 10 sec

21
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The set point output stays at 0 Vdc until the frequency be-
comes higher than 505 Hz (that is 500 Hz + 1% of 500 Hz),
then the output goes at 24 Vdc and stays at 24 Vdc until the
frequency becomes lower than 495 Hz (that is 500 Hz — 1% of
500 Hz). It is possible to mask the set point checking for a
programmable mask time.

The PROGRAMMABLE SET POINT signal has the following
default settings:

- reference quantity: frequency

- thereshold: 1125 Hz

- hysteresis: 2%

- activation type: high level

- mask time: 0 second

NOTE

The Software (optional) allows the operator to set all the pro-
grammable feature.

When no external input-output device is available this con-
nector must be closed with the supplied mating connector that
short-circuits the START and INTERLOCK inputs with the
GROUND input.

How to connect the open collector to the
controller’s input

Here below there are the typical connections of the input of
TV70 Navigator to an external device. Two cases are
considered:

1. the customer supplies the 24 Vdc

2. the customer does not supply the 24 Vdc.

Please note that on the connector a 24 Vdc, 60 mA voltage, a
GROUND signal and the open collector pin are available.

+24 Vdc
+5 Vdc
Cust g
d:\fi:emer s Controller
Q&
NPN
+24 Vdc
PNP
+5 Vdc
Customer's
device Controller
Q&

Case 1
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Customer's
device l—" Controller
L +5 Vdc
E E BN
+24 Vdc
J Controller
Customer's
device +8 Yde
Q&
Case 2 with relay utilisation
ustomer's
device Controller
PNP
+5 Vdc
E E Q&
+24 Vdc
J Controller
Customer's [: +5 Vdc
device

NPN

]

TECHNICAL INFORMATION

How to connect the outputs of the controller

The following figure shows a typical logic output connection
(relay coil) but any other device may be connected e.g. a LED,
a computer, etc., and the related simplified circuit of the con-
troller. The figure example refers to the programmable set
point signal on pins 11 and 9.

Controller
@) /0\8\
@) O
O O
(@) @) v
O O
O O NV
g 8 g +24 V
S
Typical output connection
J6 - Serial
/T N\ /N
q ) q )
T S

This is a 9 pin D-type serial input/output connector to control
via an RS 232 or RS 485 connection the TV70 Navigator.

PIN N. SIGNAL NAME

—_

+5 V (OUT)

TX (RS232)

RX (RS232)

A+ (RS422 Optional)

GND

A + (RS485)

B - (RS422 Optional)

B - (RS485)

O || N[N

RESERVED

Case 2 with transistor utilisation

Note that the vent valve can also be controlled by means of
the serial connection.

A serial communication kit with a serial cable and the Naviga-
tion software is available (optional).

87-900-956-01 (F)




RS 232/RS 485 COMMUNICATION
DESCRIPTION

Both the RS 232 and the RS 485 interfaces are available on
the connector J6. The communication protocol is the same
(see the structure below), but only the RS 485 manages the
address field. Therefore to enable the RS 485 is necessary to
select the type of communication as well as the device ad-
dress by means of the software.

Communication Format

e 8 data bit
e no parity
e 1 stop bit

e baud rate: 600/1200/2400/4800/9600 programmable

Communication Protocol

The communication protocol is a MASTER/SLAVE type
where:

e Host = MASTER
e Controller = SLAVE

The communication is performed in the following way:

1. the host (MASTER) send a MESSAGE + CRC to the con-
troller (SLAVE);

2. the controller answer with an ANSWER + CRC to the host.

The MESSAGE is a string with the following format:

<STX>+<ADDR>+<WIN>+<COM>+<DATA>+<ETX>+<CRC>

where:

NOTE

When a data is indicated between two quotes ('..°) it means
that the indicated data is the corresponding ASCII character.

The controller can answers with the following response types:

TECHNICAL INFORMATION

— <STX> (Start of transmission) = 0x02

— <ADDR> (Unit address) = 0x80 (for RS 232)
<ADDR> (Unit address) = 0x80 + device number (0 to 31)
(for RS 485)

— <WIN> (Window) = a string of 3 numeric character indi-
cating the window number (from ‘000’ to ‘999’); for the
meaning of each window see the relevant paragraph.

— <COM> (Command) = 0x30 to read the window, 0x31 to
write into the window

— <DATA> = an alphanumeric ASCII string with the data to
be written into the window. In case of a reading command
this field is not present. The field length is variable ac-
cording to the data type as per the following table:

DATA TYPE FIELD VALID
LENGTH CHARACTERS
Logic (L) 1 ‘0’ = OFF
‘1’=0N
Numeric (N) 6 L0 L 9 right
justified with ‘0’
Alphanumeric (A) 10 from blank to *_’ (ASCII)

— <ETX> (End of transmission) = 0x03

— <CRC> = XOR of all characters subsequent to <STX> and
including the <ETX> terminator. The value is hexadecimal
coded and indicated by two ASCII character.

The addressed SLAVE will respond with an ANSWER whose
structure depends from the MESSAGE type.

When the MESSAGE is a reading command, the SLAVE will
respond transmitting a string with the same structure of the
MESSAGE.

NOTE

Using the RS 485 interface, the message structure remains
identical to the one used for the RS 232 interface, the only
difference being that the value assigned to the ADDRESS
<ADDR>

Response Type Response Length Response Value Description
Logic 1 byte - after a read instruction of a logic window
Numeric 6 bytes - after a read instruction of a numeric window
Alphanumeric 10 bytes - after a read instruction of an alphanumeric window
ACK 1 byte (0x6) the command execution has been successfully com-
pleted
NACK 1 byte (0x15) the command execution has been failed
Unknown Window 1 byte (0x32) Lhoewspemﬂed window in the command is not a valid win-
the data type specified in the command (Logic, Numeric
Data Type Error 1 byte (0x33) or Alphanumeric) is not accorded with the specified
Window
(0x34) the value expressed during a write command is out of
Out of Range 1byte the range value of the specified window
the specified window is Read Only or temporarily dis-
Win Disabled 1 byte (0x35) abled (for example you can’'t write the Soft Start when
the Pump is running)
23 87-900-956-01 (F)




Examples:
Command: START
Source: PC
Destination: Controller

02 | 80 [ 30 ] 30 [ 30 [ 31 [ 31 [ 03] 42 ] 33
STX |JADDR[  WINDOW WR | ON [ETX| CRC
Source: Controller
Destination: PC

02 [ 80 [ 06 ] 03] 38 ] 35
STX |JADDR| ACK | ETX CRC
Command: STOP
Source: PC
Destination: Controller

02 [ 80 [ 30 [ 30 [ 30 [ 3 [ 30 [ 03] 42 ] 32
STX |JADDR WINDOW WR | OFF | ETX CRC
Source: Controller
Destination: PC

02 [ 80 [ 06 [ 03] 3] 35
STX |JADDR| ACK | ETX CRC
Command: SOFT-START (ON)

Source: PC
Destination: Controller

02 [ 80 [ 31 [ 30 [ 3 [3 [ 3 [03] 42] 32
STX |JADDR WINDOW WR | ON | ETX CRC
Source: Controller
Destination: PC

02 [ 80 [ 06 [ 03] 38 ] 35
STX |JADDR| ACK | ETX CRC
Command: SOFT-START (OFF)

Source: PC
Destination: Controller

02 [ 80 [ 31 [ 30 [ 30 [ 3 [ 30 [ 03] 42 ] 33
STX |JADDR WINDOW WR | OFF | ETX CRC
Source: Controller
Destination: PC

02 [ 80 [ 06 [ 03] 38 ] 35
STX |JADDR| ACK | ETX CRC
Command: READ PUMP STATUS
Source: PC
Destination: Controller (with address = 3)

02 83 [32][ 30 [ 3 [ 3 [ 03] 38 ] 37
STX | ADDR WINDOW RD | ETX CRC
Source: Controller (with address = 3 in stop status)
Destination: PC
02| 83 [32[30[35[30[30][30][30][30[30] 03 [ 38 | 37
STX| ADDR [WINDOW| DATA (STATUS) |ETX| CRC

Command: READ SERIAL TYPE

Source: PC

Destination: Controller (with address = 3 in 485 mode)

02 83 [35] 30 [ 34 [ 30 [ 03 [ 38 | 3t
STX | ADDR WINDOW RD | ETX CRC

Source: Controller
Destination: PC
02 83
STX | ADDR

35[ 30 [ 34 [30] 31 | 03
WINDOW | RD [DATA| ETX

42] 30
CRC

24
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TECHNICAL INFORMATION

N. Read/ Data Description Admitted
Write Type Values
000 R/W L Start/Stop Start =1
(in remote Stop=0
mode the
window is a
read only)
001 R/W L Low Speed No=0
Activation Yes =1
(default = 0)
008 R/W L Remote Remote = 1
(default) or Serial =0
Serial con-
figuration (default = 1)
100 R/W L Soft Start YES =1
(write only NO =0
in Stop
condition)
101 R/W N Set Point 0 = Frequency
type 1 = Current
2=Time
(default = 0)
102 R/W N Set Point (default = 1125)
threshold
(expressed in
Hz, mA ors)
103 R/W N Set Point 0 to 99999
delay: time
between the | (default=0)
pump start
and the set
point check
(seconds)
104 R/W L Set Point 0 = high level ac-
signal acti- tive
vation type: 1 =low level ac-
the signal tive
can be "high
level active" (default = 0)
or "low level
active"
105 R/W N Set point 0to 100
hysteresis
(ih % of (default = 2)
threshold)
106 R/W L Water cool- 0=NO
ing 1=YES
107 R/W L Active Stop 0=NO
(write only in 1=YES
stop)
108 R/W N Baud rate 600=0
1200 =1
2400 =2
4800 =3
9600 = 4
(default = 4)
109 w L Pump life/ To reset write ‘1’
cycle time/
cycle number
reset
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TECHNICAL INFORMATION

N. Read/ Data Description Admitted N. Read/ Data Description Admitted
Write Type Values Write Type Values
110 R/W L Interlock type | Impulse =0 Auto-tuning = 3
(default = 1) Continuous = 1 Braking = 4
Normal =5
111 R/W L Analog out- 0 = frequency Fail=6
put type: 1 = power . L
output volt- 206 R N Error code Bit description:
age signal (default = 0) see the following
proportional figure
to frequency
or power
- - 210 R N Actual rota- 250 to 1250
117 R/W N Low Speed 250 to Maximum (see tion speed in
frequency rotational note Hz
(Hz) frequency” 3)
(win 121)
(default = 833) 300 R N Cycle time in 0 to 999999
- - minutes (ze-
120 R/W N Rotational 250 to “Maximum roed by the
frequency rotational reset com-
setting (Hz) freguency” mand)
(win 121)
(default = 1250) 301 R N Cycle num- 0 to 9999
- ber (zeroed
121 R/W N M?xt|_mun|1 250 to 1250 by the reset
rotationa
frequency in | (default = 1250) command)
Hz (active 302 R N Pump life in 0 to 999999
only in Stop hours (ze-
condition) roed by the
reset com-
122 R/W L Set vent On=1 mand)
valve on/off Off=0
on = closed i i
( ) (default = 1) Stio Reserved to Varian service
123 Reserved to Varian service 399
124 400 R A | CRC QEBXXXX
125 | R/W L Set the vent Automatic = 0 EPROM (where "XXXX”
valve (see note 1.) (QE) are variable)
operation On command = 1 402 R A | CRCParam. | PASXXXX
(see note 2.) (PA) (where"‘XXXX”
are variable)
126 R/W N Vent valve 0 to 65535
opening _ 404 R A CRC Para- "XXXX"
delay (corresponding to meter struc-
(expressed in 0 to 13107 sec) ture
0.2 sec) 500 Reserved to Varian service
130 | Reserved to Varian service 503 R/W N RS 485 ad- 0 to 31
dress
200 R N Pump ' (default = 0)
current in mA
dc 504 R/W L Serial type 0=RS 232
201 | R N | Pump volt- select 1=RS 485
age in Vdc (default = 0)
202 R N Pump power
in W (pump
current x
pump volt-
age duty cy-
cle)
203 R N Driving fre-
quency in Hz
204 R N Pump tem- 0to 70
perature in
°C
205 R N Pump status Stop=0
Waiting intlk = 1
Starting = 2
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NOTES

1. Automatic means that when the controller stops, the vent
valve is opened with a delay defined by window n. 126;
when the controller starts, the vent valve is immediately
closed.

2. On command means that the vent valve is opened or
closed by means of window n. 122.

3. These commands remove the pump motor supply for a
short time. If they are used continuously, they can cause
the pump stopping.

TOO HIGH LOAD

SHORT CIRCUIT PUMP OVERTEMP.

NO CONNECTION

OVERVOLTAGE CONTROLL. OVERTEMP.

AUX FAIL | POWER FAIL

Window N. 206 Bit Description
TV70 NAVIGATOR CONTROLLER
INSTALLATION

The controller can be mounted in two position:
—  bottom mounting
—  side mounting.

To install the controller execute please refer to the outline
drowings.

NOTE

The L-shaped bracket is available as an option.

PUMP CONNECTION

THERMISTOR

[

TURBO-V

L - - _

|
i
! GND
|
|
|

The turbopump is connected to the controller through an 6-pin
connector. Pins B, C and D are the 3-phase supply to the
motor, pins A and F are connected to the temperature sensor
(NTC type, 30 KQ resistance at 25° C) and pin E is connected
to the pump ground.

If the temperature sensor is disconnected, the pump will not
start. To prevent damage to the pump when the temperature
exceeds 60° C, the sensor automatically cuts out the power
supply.

26

TECHNICAL INFORMATION

USE IN PRESENCE OF MAGNETIC FIELDS

Magnetic fields induce eddy currents in the rotor of a turbo-
molecular pump that tend to oppose to its rotation.

The result is increased electrical power consumption by the
motor, most of which is dissipated in the rotor.

In general, therefore, an increase in pump current can be ex-
pected.

ORDERABLE PARTS

DESCRIPTION PART NUMBER
Mains cable NEMA Plug, 3m long 969-9958
Mains cable European Plug, 3m 969-9957
long
Serial cable and Navigator 969-9883
Software
Air cooling kit for Navigator 969-9296
Controller
Fax extension cable 969-9949
Bracket for Navigator Controller 969-9969
side mounting
Vent valve for Navigator Controller 969-9834
TV-70 Navigator Controller 969-8971
110-220 Vac
TV-70 Navigator Controller 969-8970
24 Vdc
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Request for Return R{@] 9001

REGISTERED

VARIAN

1. A Return Authorization Number (RA#) WILL NOT be issued until this Request for Return is completely filled out,
signed and returned to Varian Customer Service.

2. Return shipments shall be made in compliance with local and international Shipping Regulations (IATA, DOT, UN).

3. The customer is expected to take the following actions to ensure the Safety of workers at Varian: (a) Drain any oils or
other liquids, (b) Purge or flush all gasses, (c) Wipe off any excess residues in or on the equipment, (d) Package the
equipment to prevent shipping damage, (for Advance Exchanges please use packing material from replacement unit).

4. Make sure the shipping documents clearly show the RA# and then return the package to the Varian location nearest you.

North and South America Europe and Middle East Asia and ROW
Varian Vacuum Technologies Varian SpA Varian Vacuum Technologies
121 Hartwell Ave Via Flli Varian 54 Local Office
Lexington, MA 02421 10040 Leini (TO) — ITALY
Phone : +1 781 8617200 Phone: +39 011 9979111
Fax: +1 781 8609252 Fax: +39 011 9979330
CUSTOMER INFORMATION

L0707 50] 01 ) 4 0 5 PP

Contact person: Name: ........c.oieiiiiiiiiieiiiiiaiaieeeanns ) P
Fax: oo E-Mail: oo

Ship Method: .........coeiiiiiiinennn. Shipping Collect #: ........cvvvviivininiininn.. POM:

Europe only: VAT reg. Number: ............ccovvvieiniiiininininnn, USA only: []Taxable [] Non-taxable

Customer Ship To: ....ovvuiiiiiiiiiiiiiiiieeenn, Customer Bill To: .....ooiiiiiiiiii,

PRODUCT IDENTIFICATION
Product Description Varian P/N Varian S/N Purchase Reference

TYPE OF RETURN (check appropriate box)

[] Paid Exchange  [] Paid Repair [] Warranty Exchange  [] Warranty Repair [] Loaner Return
[] Credit [1 Shipping Error [] Evaluation Return [] Calibration [JOther .........cceeenen.

HEALTH and SAFETY CERTIFICATION

Varian Vacuum Technologies CAN NOT ACCEPT any equipment which contains BIOLOGICAL HAZARDS or
RADIOACTIVITY. Call Varian Customer Service to discuss alternatives if this requirement presents a problem.

The equipment listed above (check one):
[J HAS NOT been exposed to any toxic or hazardous materials
OR

] HAS been exposed to any toxic or hazardous materials. In case of this selection, check boxes for any materials that
equipment was exposed to, check all categories that apply:

[0 Toxic []Corrosive []Reactive []Flammable []Explosive [ Biological [] Radioactive
List all toxic or hazardous materials. Include product name, chemical name and chemical symbol or formula.

Print Name: .........coooiiiiiiiiiiiiiiin, Customer Authorized Signature: ..............ooeveiriiiniiniiininninen.
Print Title: ....ooovviiii e, Date: ....... Jovrann [uiii..

NOTE: If a product is received at Varian which is contaminated with a toxic or hazardous material that was not disclosed, the customer
will be held responsible for all costs incurred to ensure the safe handling of the product, and is liable for any harm or injury to Varian
employees as well as to any third party occurring as a result of exposure to toxic or hazardous materials present in the product.

Do not write below this line
Notification (RAM: ...covviiiiiiiii i, Customer ID#: ........cccevivinnnn Equipment #: ...........cooeiviiinnnin,




Request for Return

VARIAN R[i{'s 299}
FAILURE REPORT

TURBO PUMPS and TURBOCONTROLLERS

POSITION PARAMETERS

[ Does not start [ Noise [ Vertical Power: Rotational Speed:
[] Does not spin freely [] Vibrations [] Horizontal Current: Inlet Pressure:

[J Does not reach full speed [ Leak [ Upside-down | Temp 1: Foreline Pressure:

[] Mechanical Contact [] Overtemperature | [] Other: Temp 2: Purge flow:

[ Cooling defective | OPERATION TIME:
TURBOCONTROLLER ERROR MESSAGE:

ION PUMPS/CONTROLLERS VALVES/COMPONENTS

[] Bad feedthrough [] Poor vacuum [] Main seal leak [] Bellows leak

[] Vacuum leak [1 High voltage problem [1 Solenoid failure [] Damaged flange
[ Error code on display [ Other [] Damaged sealing area [ Other

Customer application: Customer application:

LEAK DETECTORS INSTRUMENTS

[] Cannot calibrate [J No zero/high backround [J Gauge tube not working [] Display problem
[J Vacuum system unstable ~ [] Cannot reach test mode [J Communication failure ~ [] Degas not working
[] Failed to start [] Other [ Error code on display [] Other

Customer application: Customer application:

PRIMARY PUMPS DIFFUSION PUMPS

] Pump doesn’t start [J Noisy pump (describe) [] Heater failure [ Electrical problem
[] Doesn’t reach vacuum [] Over temperature [ Doesn’t reach vacuum  [] Cooling coil damage
[J Pump seized [ Other [J Vacuum leak [ Other

Customer application: Customer application:

FAILURE DESCRIPTION

(Please describe in detail the nature of the malfunction to assist us in performing failure analysis):

NOTA: Su richiesta questo documento é disponibile anche in Tedesco, Italiano e Francese.
REMARQUE : Sur demande ce document est également disponible en allemand, italien et francais.
HINWEIS: Auf Aufrage ist diese Unterlage auch auf Deutsch, Italienisch und Franzésisch erhdiltlich.




France and Benelux

Varian s.a.

7 Avenue des Tropiques

Z.A. de Courtaboeuf - B.P. 12

Les Ulis cedex (Orsay) 91941

France

Tel: (33) 169 86 3884

Fax: (33) 1 69 86 29 88

From Benelux Tel: (31) 118 67 1570
From Benelux Fax: (31) 118 67 15 69

Canada

Central coordination through:
Varian Vacuum Technologies

121 Hartwell Avenue

Lexington, MA 02421

USA

Tel: (781) 861 7200

Fax: (781) 860 5437

Toll Free # 1 (800) 882 7426

China

Varian Technologies - Beijing
Rm 1648 Central Tower South Wing
Beijing Junefield Plaza

No. 10 XuanWuMenWai Street
Beijing 100052

P.R. China

Tel: (86) 10 63108550

Fax: (86) 10 63100141

Toll Free: 800 820 6556

Germany and Austria
Varian Deutschland GmbH
Alsfelder Strasse 6

Postfach 11 14 35

64289 Darmstadt

Germany

Tel: (49) 6151 703 353

Fax: (49) 6151 703 302

India

Varian India PVT LTD
101-108, 1st Floor

1010 Competent House

7, Nangal Raya Business Centre
New Delhi 110 046

India

Tel: (91) 11 28521171

Fax: (91) 11 28521173

ltaly

Varian Inc.

Vacuum Technologies
Via F.lli Varian 54

10040 Leini, (Torino)

Italy

Tel: (39) 011 997 9 111
Fax: (39) 011 997 9 350

03/06

Sales and Service Offices

Japan

Varian Vacuum Technologies
Sumitomo Shibaura Building, 8th Floor
4-16-36 Shibaura

Minato-ku, Tokyo 108

Japan

Tel: (81) 35232 1253

Fax: (81) 3 5232 1263

Toll Free: 0120 655 040

Korea

Varian Technologies Korea, Ltd
Shinsa 2nd Bldg. 2F

966-5 Daechi-dong

Kangnam-gu, Seoul

Korea 135-280

Tel: (82) 2 3452 2452

Fax: (82) 2 3452 2451

Toll Free: 080 222 2452

Mexico

Varian, S. de R.L. de C.V.
Concepcion Beistegui No 109
Col Del Valle

C.P. 03100

Mexico, D.F.

Tel: (52) 5523 9465

Fax: (52) 5523 9472

Taiwan

Varian Technologies Asia Ltd.
14F-6, No.77, Hsin Tai Wu Rd., Sec. 1
Hsi chih, Taipei Hsien

Taiwan, R.O.C.

Tel: (886) 2 2698 9555

Fax: (886) 2 2698 9678

Toll Free: 0800 051342

UK and Ireland

Varian Ltd.

6 Mead Road

Oxford Industrial Park - Yarnton
Oxford OX5 1QU - England
Tel: (44) 1865 291570

Fax: (44) 1865 291571

United States

Varian Vacuum Technologies
121 Hartwell Avenue

Lexington, MA 02421

USA

Tel: (781) 861 7200

Fax: (781) 860 5437

Other Countries
Varian Inc.

Vacuum Technologies
Via F.lli Varian 54

10040 Leini, (Torino)

Italy

Tel: (39) 011 997 9 111
Fax: (39) 011 997 9 350

Customer Support & Service:

North America
Toll-Free: 1 800 882 7426
vil.technical.support@varianinc.com

Europe
Tel: 00 800 234 234 00
vit.technical.support @ varianinc.com

China
Toll-Free: 800 820 8266
vtc.technical.support@varianinc.com

Japan
Toll-Free: 0120 655 040
vtj.technical.support@varianinc.com

Korea
Toll-Free: 080 222 2452
vtk.technical.support@varianinc.com

Taiwan
Toll-Free: 0 800 051 342
vtw.technical.support@varianinc.com

Worldwide Web Site, Catalog
and Order On-line:
www.varianinc.com

Representative in most countries
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